DEUTSCH

Produktbeschreibung/Indikation

Visalys® Tooth Primer ist ein selbstatzender Einkomponenten-Primer mit sauren Mo-
nomeren (10-MDP) fiir den adhasiven Verbund von Visalys® CemCore und Visalys®
Core zur Zahnhartsubstanz. Der Primer kann ohne zusétzliche Atzung oder nach
selektiver Atzung des Schmelzes angewendet werden. Visalys® Tooth Primer nicht
lichthdrten. Visalys® Tooth Primer ist frei von Bisphenol A und dessen Derivaten.

Anwendungsgebiete
Zahnhartsubstanz-Primer zur definitiven Befestigung von:

« Kronen, Briicken, Inlays, Onlays, Veneers und Adhasivbriicken in Kombination
mit Visalys® CemCore

» Wurzelstiften in Kombination mit Visalys® CemCore und Visalys® Core

« indirekten Stumpfaufbauten in Kombination mit Visalys® CemCore

Zahnhartsubstanz-Primer zum Aufbau eines adhdsiven Verbunds mit Visalys®
CemCore und Visalys® Core zur Erstellung von:

« adhésiven Stumpfaufbauten

Patientenzielgruppe
Patienten, die im Rahmen einer zahndrztlichen MaBnahme behandelt werden.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Methacrylséureester, 4-Methoxyphenol oder andere
Inhaltsstoffe von Visalys® Tooth Primer.

Bei nicht ausreichenden Mdglichkeiten einer sicheren Trockenlegung.

Warnhinweise

Bei empfindlichen Personen kénnen allergische Reaktionen auf das Produkt nicht aus-
geschlossen werden. Sensibilisierung durch Haut-/Schleimhautkontakt ist méglich.

Die Verwendung von Wasserstoffperoxididsungen, eugenolhaltigen Materialien
oder eisen(lllsulfathaltigen Retraktionsmitteln kann die Haftung beeintréchtigen.

Bei vitalen Zahnen sind pulpanahe Areale ggf. mit einem geeigneten Pulpa- / Dentin-
schutz zu versorgen.

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren.

VorsichtsmaBnahmen
Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.

Das Material nicht verschlucken. Nach versehentlichem Verschlucken: Bei auftre-
tenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Geeignete SchutzmaBnamen (z. B. Tragen von Handschuhen oder einer Schutzbril-
le) ergreifen. Haut- und Schleimhautkontakt mit dem Material vermeiden.

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt: Sofort griindliches
Aussplilen mit Augendusche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Be-
schwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Kontakt mit Kleidungsstlicken vermeiden, da eine bleibende Schédigung der Klei-
dung nicht ausgeschlossen werden kann.

Sicherheitsdatenblétter finden Sie auch unter www.kettenbach.de.

Allgemeine Hinweise

Bei einer Kiihlschranklagerung muss das Produkt vor der Verwendung Raumtem-
peratur erreicht haben.

Der Visalys® Tooth Primer ist ausschlieBlich zur Vorbehandlung der natrlichen
Zahnhartsubstanz und nicht fiir die Oberfldchenbehandlung von prothetischen
Restaurationen, die Oberfldchenbehandlung von indirekten Stumpfaufbauten (mit
anderen Materialien als Visalys® CemCore/Visalys® Core) und die Oberfldchenbe-
handlung von Implantat-Abutments vorgesehen.

Den Visalys® Tooth Primer nur in Verbindung mit Visalys® CemCore und Visalys®
Core verwenden.

Anwendung als Zahnhartsubstanz-Primer zur Befestigung mit
Visalys® CemCore

Der Visalys® Tooth Primer ist ein selbstatzender Primer und kann daher ohne zu-
sétzliche Phosphorséure-Atzung angewendet werden. Nur bei der Befestigung von
Veneers und Adhasivbriicken und bei unbeschliffenem Schmelz ist eine selektive
Phosphorsaure-Atzung des Schmelzes notwendig. Abhéngig von den Klinischen
Verhaltnissen kann wahlweise auch in anderen Fallen eine selektive Atzung durch-
gefiihrt werden. Das Atzgel entsprechend der Gebrauchsinformation des jeweiligen
Herstellers verwenden.

1. Nach der Einprobe der Restauration miissen Speichel, Blut und ggf. Reste der
Visalys® CemCore Try In Paste von den Haftflaichen der Zahnhartsubstanz mit
Wasserspray entfernt und die Oberfldchen anschlieBend trocken gehalten wer-
den. Die Haftfldchen missen frei von Verunreinigungen sein. Es empfiehlt sich
eine Trockenlegung mit Kofferdam.

2. Visalys® Tooth Primer in eine Vorlageschale tropfen. Ein Lichtschutz ist nicht not-
wendig. Primer Flaschen nach jedem Gebrauch sorgfaltig verschlieBen.

3. Visalys® Tooth Primer mit einem geeigneten Applikator auf die gesamte Haft-
flache der Zahnoberflache auftragen und 20 Sek. einmassieren. Nach Auftra-
gen des Tooth Primers direkt mit der weiteren Bearbeitung beginnen. Magli-
che Uberschiisse knnen mit einem Wattepellet entfernt und mit Luft verblasen
werden. AnschlieBend mit einem sanften, 6lfreien Luftstrom trocknen. Der vor-
gelegte Primer sollte innerhalb von 5 Min. verarbeitet werden, da Inhaltsstoffe
verdunsten kénnen.

AnschlieBend muss Visalys® CemCore entsprechend der Gebrauchsinformation des
Produkts angewendet werden.

Hinweis

Bei der Befestigung auf einem Implantat-Abutment oder auf einem indirekten
Stumpfaufbau miissen zwingend die Angaben des jeweiligen Materialherstellers be-
riicksichtigt werden. Die gesamten Haftflachen des Abutments/Stumpfaufbaus, ab-
héngig vom Material, wie unter ,Vorbehandlung der Restauration* in der Gebrauchs-
information von Visalys® CemCore beschrieben, extraoral vorbehandeln, sofern in
der Gebrauchsinformation des entsprechenden Materialherstellers nichts ande-
res vorgeschrieben ist.

Emergenzprofile und ggf. Schraubenkandle miissen durch geeignete MaBnahmen
(z. B. Wachs-, Silikonabdeckungen) geschitzt werden.

Befestigung von Wurzelstiften (Visalys® CemCore und Visalys®
Core) und indirekten Stumpfaufbauten (Visalys® CemCore)

1. Den Wurzelkanal, Wurzelstift oder indirekten Stumpfaufbau entsprechend den
Gebrauchsinformationen der jeweiligen Hersteller vorbereiten.

2. Die gesauberten und getrockneten Oberflachen des Wurzelkanals, des koronalen
Dentins und ggf. der Schmelzanteile vollstndig mit dem Visalys® Tooth Primer
benetzen und 20 Sek. einmassieren. Uberschiisse mit einer Papierspitze aus
dem Wurzelkanal entfernen und alle Oberfldchen mit einem sanften Luftstrom
trocknen.

3. Visalys® CemCore oder Visalys® Core entsprechend der Gebrauchsinformation
des Produkts applizieren und den Wurzelstift oder indirekten Stumpfaufbau (nur
Visalys® CemCore) befestigen.

4. Den Aufbau des Stumpfes, wie unter ,Anwendungshinweise zum Stumpfauf-
bau* in der Gebrauchsinformation von Vislays® CemCore oder von Visalys® Core
beschrieben, durchfiihren.

Anwendungshinweise als Zahnhartsubstanz-Primer zum

Stumpfaufbau

1. Kavitét reinigen und trocknen.

2. Pulpennahe Bereiche miissen durch entsprechende MaBnahmen geschiitzt
werden.

3. Fir ein sauberes und trockenes Arbeitsfeld (Kofferdam) wahrend der gesam-
ten Anwendung sorgen.

4. Wahlweise kann eine selektive Phosphorsdureétzung des Schmelzes vorge-
nommen werden.

5. Visalys® Tooth Primer in eine Vorlageschale tropfen. Ein Lichtschutz des Primers
ist nicht notwendig.

6. Visalys® Tooth Primer mit einem geeigneten Applikator auf die gesamte Haftfla-
che des Stumpfs oder der Kavitét auftragen und 20 Sek. einmassieren. Mégliche
Uberschiisse kdnnen mit einem Wattepellet entfernt und mit Luft verblasen wer-
den. AnschlieBend mit einem Luftstrom trocknen. Der vorgelegte Primer soll-
te innerhalb von 5 Min. verarbeitet werden, da Inhaltstoffe verdunsten kénnen.

7. Den Aufbau des Stumpfes, wie unter ,Anwendungshinweise zum Stumpfaufbau”
in der Gebrauchsinformation von Visalys® CemCore oder der Gebrauchsinfor-
mation von Visalys® Core beschrieben, durchfihren.

Reinigung und Desinfektion

Die Visalys® Tooth Primer Flasche kann durch Wischdesinfektion mit nicht-oxidie-
renden Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

Desinfektion der Flasche gemaB den nationalen Leitlinien.

Praxistibliche HygienemaBnahmen beachten.

Lagerungsbedingungen

Trocken, vor Sonnenlicht geschiitzt aufbewahren. Bis zur ersten Verwendung muss
das Produkt im Kiihlschrank bei 2 °C/36 °F—8 °C/ 46 °F gelagert werden.

Nach der ersten Verwendung muss der Visalys® Tooth Primer innerhalb von 6 Monaten
verbraucht werden. Extreme Temperaturen vermeiden. Bei einer Kiihlschrank-
lagerung muss das Produkt vor der Verwendung Raumtemperatur erreicht haben.

Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Inhaltsstoffe

Hauptbestandteile des Visalys® Tooth Primers sind Wasser, saures Adhdsivmono-
mer (10-MDP) und HEMA.

Entsorgung

Vollstandig entleerte Flaschen kénnen geméaB den regionalen Bestimmungen ent-
sorgt werden.

Warenzeichen

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore und Visalys®
Core sind registrierte Warenzeichen der Kettenbach GmbH & Co. KG.

Hinweis
Nicht alle Kettenbach-Produkte sind in allen L&ndern erhéltlich.
Nur fiir den Gebrauch durch dentales Fachpersonal.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorféllen, die im Zusammenhang mit dem Pro-
dukt stehen, wenden Sie sich bitte unverziiglich an den Hersteller und an die zu-
sténdige Behdrde.

Kurzberichte {iber Sicherheit und klinische Leistung sind in der Europdischen Da-
tenbank fir Medizinprodukte (EUDAMED — https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
hinterlegt.

Haftungsbeschrénkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zuldssig ist, Ubernimmt die Kettenbach
GmbH & Co. KG keinerlei Haftung fir Verluste oder Schaden durch dieses Produkt,
gleichgiiltig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Fol-
geschéaden unabhangig von der Rechtsgrundlage, einschlieBlich Garantie, Vertrag,
Fahrléssigkeit oder Vorsatz, handelt.

Die Angaben ber Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und
anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem
Wissen, behalten uns aber technische Anderungen zur Produktentwicklung vor. Das
entbindet den Benutzer der Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und
Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 21. November 2024

ENGLISH

Product Description/Indication

Visalys® Tooth Primer is a self-etching single-component primer with acidic mono-
mers (10-MDP) for adhesive bonding of Visalys® CemCore and Visalys® Core to the
dental hard substance. The primer can be applied without additional etching or af-
ter selective etching the enamel. Do not light cure Visalys® Tooth Primer. BPA or BPA
precursors are not used in the manufacturing process of this device.

Indications for Use
For permanent cementation of tooth structure to:

« crowns, bridges, inlays, onlays, veneers and adhesive bridges in combination
with Visalys® CemCore

« root posts in combination with Visalys® CemCore and Visalys® Core

« indirect core build-ups in combination with Visalys® CemCore

For build-up adhesive bond to structure with Visalys® CemCore and Visalys® Core
to fabricate:

« adhesive core build-ups

Patient Target Group
Patients being treated in the context of a dental procedure.

Contraindications

Known allergies to methacrylic acid ester, 4-methoxyphenol, or other constituents
of Visalys® Tooth Primer.

If there are no adequate means of ensuring drainage.

Warnings

Allergic reactions to the product cannot be ruled out in sensitive persons. Sensiti-
zation through contact with skin/mucous tissue is possible.

The use of hydrogen peroxide solutions, materials containing eugenol or retraction
paste containing iron(lll) sulfate can impair adhesion.

In the case of vital teeth, areas near the pulp may have to be treated with suitable
pulp/dentin protection.

Keep out of reach for children.

Cautions
Do not use after the expiration date.

Do not swallow material. If the material is inadvertently swallowed: Consult a med-
ical doctor if problems arise or persist.

Take the appropriate protective measures (e.g. wear gloves or safety glasses). Avoid
contact of skin and mucous tissue with the material.

Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with the eyes: rinse im-
mediately and thoroughly with an eye wash or water. Consult a medical doctor if
problems arise or persist.

Avoid contact with clothing, as permanent damage to clothes cannot be excluded.
Safety data sheets are available at www.kettenbach.com.

General Notes

Given refrigerator storage, the product has to have reached room temperature pri-
or to use.

Visalys® Tooth Primer is only intended for pretreatment of natural dental hard sub-
stance primer and not for surface treatment of prosthetic restorations, surface
treatment of indirect core build-ups (with material other than Visalys® CemCore /
Visalys® Core) and surface treatment of implant abutments.

Only use Visalys® Tooth Primer in combination with Visalys® CemCore and Visalys®
Core.

Use of Dental Hard Substance Primer for Luting with Visalys®
CemCore

Visalys® Tooth Primer is a self-etching primer and can therefore be used without
additional phosphoric acid etching. Only for luting of veneers and adhesive bridg-
es and with uncut enamel selective phosphoric acid etching of the enamel is nec-
essary. Depending on the clinical conditions, in other cases selective acid etching
may be optionally performed too. Use the etching gel according to the instructions
for use of the relevant manufacturer.

1. Following the try-in of the restoration, saliva, blood and any residues of the Vis-
alys® CemCore Try In Paste must be removed from the adhesive surfaces of
the dental hard substance using water spray and then keep the surfaces dry.
The adhesive surfaces must be free of contamination. A rubber dam is recom-
mended for a dry operating field.

2. Drop Visalys® Tooth Primer into a preparation tray. Light protection is not nec-
essary. Close primer bottles carefully after each use.

3. Apply Visalys® Tooth Primer to the entire adhesive surface using a suitable ap-
plicator and rub in for 20 sec. After applying the Tooth Primer, start with the
further processing immediately. Any excess can be removed with a cotton pel-
let and blown off with air. Then dry with a gentle, oil-free jet of air. The pre-
pared primer should be processed within 5 min., as constituents can evaporate.

Visalys® CemCore must then be applied according to the instructions for use of
the product.

Note

For cementation on an implant abutment or on an indirect core build-up, the speci-
fications of the respective material manufacturer must always be considered.

Pretreat the entire adhesive surfaces of the abutment/core build-up dependent on
the material, as described under “Pretreatment of the restoration” in the Visalys®
CemCore instructions for use, unless prescribed otherwise in the relevant materi-
al manufacturer’s instructions for use.

The emergence profiles and screw channels, as applicable, must be protected by
suitable measures (e.g. wax, silicone covers).

Cementation of root posts (Visalys® CemCore and Visalys® Core)
and indirect core build-ups (Visalys® CemCore)

1. Prepare the root canal, root post or indirect core build-up according to the in-
structions for use from the relevant manufacturer.

2. Wetten the cleaned and dried surfaces of the root canal, the coronal dentin and
the enamel parts, as applicable, completely with Visalys® Tooth Primer and rub
in for 20 sec. Remove excess from the root canal with a paper tip and dry all
surfaces with a gentle jet of air.

3. Apply Visalys® CemCore or Visalys® Core according to the instructions for use
of the product and cement the root post or indirect core build-up (only Vis-
alys® CemCore).

4. Perform the build-up of the core as described under “Instructions for use for
core build-up” from the Visalys® CemCore or Visalys® Core instructions for use.

Application Instructions as Dental Hard Substance Primer for

Core Build-Up

1. Clean and dry the cavity.

. Areas close to the pulp must be protected with the appropriate means.

. Ensure aclean and dry operating field (rubber dam) during the entire application.

. Selective phosphoric acid etching of the enamel may be undertaken optionally.

. Drop Visalys® Tooth Primer into a preparation tray. Light protection of the prim-

er is not necessary.

6. Apply Visalys® Tooth Primer to the entire adhesive surface of the core or the cav-
ity using a suitable applicator and rub in for 20 sec. Any excess can be removed
with a cotton pellet and blown off with air. Then dry with a jet of air. The pre-
pared primer should be processed within 5 min., as constituents can evaporate.

7. Perform the build-up of the core as described under “Instructions for use for
core build-up” from the Visalys® CemCore instructions for use or the Visalys®
Core instructions for use.
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Cleaning and Disinfection

The Visalys® Tooth Primer bottle can be cleaned with wipe disinfection using non-
oxidizing disinfectants.

Disinfection of the bottle in accordance with national guidelines.
Observe standard practice hygiene measures.

Storage Conditions

Store dry, protected from sunlight. The product has to be kept in the refrigerator at
2°C/36°F—-8°C/46°F before first use.

After the first use, Visalys® Tooth Primer has to be used within 6 months. Avoid ex-
treme temperatures. Given refrigerator storage, the product has to have reached
room temperature prior to use.

Do not use after the expiration date.

Constituents

The main components of the Visalys® Tooth Primer are water, acidic monomer
(10-MDP) and HEMA.

Disposal

The empty bottles can be disposed in the household rubbish.

Trademarks

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore and Visalys®
Core are registered trademarks of Kettenbach GmbH & Co. KG.

Note
Not all Kettenbach products are available in all countries.

For dental professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device
to sale by or on the order of a dentist.

If serious incidents occur that are related to the product, please immediately con-
tact the manufacturer and the competent authority.

The Summary of Safety and Clinical Performance can be found in the European
database on medical devices (EUDAMED — https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, Kettenbach GmbH & Co. KG will not be liable for
any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, in-
cidental or consequential, regardless of the legal basis asserted, including warran-
ty, contract, negligence, or strict liability.

The information provided for Kettenbach products is based on comprehensive re-
search and experience in application technology. Results are furnished to the best
of our knowledge, subject to technical changes within the framework of product
development. However, users must comply with and consider all recommendations
and information in connection with any use of the product.

Updated: November 21, 2024

FRANCAIS

Description du produit/Indication

Visalys® Tooth Primer est un primer mono-composant auto-mordancant a base de
monomeres acides (10-MDP) destiné a la liaison adhésive de Visalys® CemCore et
de Visalys® Core a la substance dentaire dure.

Le primaire peut étre appliqué sans mordangage supplémentaire ou apres
mordancage sélectif de I’émail. Ne pas photopolymériser Visalys® Tooth Primer.
Visalys® Tooth Primer est exempt de bisphénol A et de ses dérivés.

Indications

Primaire de substance dentaire dure pour la cimentation permanente de :

« Couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes et bridges adhésifs en associati-
on avec Visalys® CemCore

« Tenons radiculaires en association avec Visalys® CemCore et Visalys® Core
* Reconstitutions corono-radiculaires indirectes en association avec Visalys®
CemCore

Primaire de substance dentaire dure pour créer un joint adhésif avec Visalys®
CemCore et Visalys® Core pour la fabrication de :

* Reconstitutions corono-radiculaires adhésives

Groupe de patients ciblés
Patients soignés dans le cadre d'un traitement bucco-dentaire

Contre-indications

Allergie connue aux esters d’'acide méthacrylique, au 4-méthoxyphénol ou a
d'autres composants de Visalys® Tooth Primer.

Absence de moyen adéquat d'assurer un drainage.

Attention

Des réactions allergiques au produit ne peuvent pas étre écartées chez les per-
sonnes sensibles. Une sensibilisation par contact avec la peau et les muqueuses
est possible.

|'utilisation de solutions de peroxyde d’hydrogéne, de matériaux a base d'eugé-
nol ou de péte de rétraction a base de sulfate de fer (lll) peut nuire a I'adhésion.

Dans le cas des dents vitales, les zones prés de la pulpe pourraient devoir étre trai-
tées avec une protection pulpaire/ dentinaire adéquate.

Garder hors de la portée des enfants.

Prudence
Ne pas utiliser le produit apres sa date de péremption.

Ne pas avaler le matériau. En cas d'ingestion accidentelle du matériau : consulter
un médecin en cas de survenue ou de persistance d’un probléme.

Prendre les mesures de protection appropriées (p. ex. porter des gants ou des lu-
nettes de sécurité). Eviter tout contact de la peau et des muqueuses avec le ma-
tériau.

Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux : rincer
immédiatement et abondamment avec une douche oculaire ou de I'eau. Consulter
un médecin en cas de survenue ou de persistance d’un probleme.

Eviter tout contact avec les vatements, puisque des dommages permanents aux
vétements ne peuvent pas étre exclus.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.kettenbach.com.

Notes générales
En cas de conservation au réfrigérateur, le produit doit atteindre la température
ambiante avant d'étre utilisé.

Visalys® Tooth Primer est uniquement destiné au prétraitement de la substance den-
taire dure naturelle et non pour le traitement de surface des restaurations prothé-
tiques, le traitement de surface des reconstitutions indirectes de moignons (avec

un matériau autre que Visalys® CemCore/Visalys® Core) et le traitement de sur-
face des piliers implantaires.

Uniquement utiliser Visalys® Tooth Primer en association avec Visalys® CemCore
et Visalys® Core.

Utiliser le primaire de substance dentaire dure pour cimenter
avec Visalys® CemCore

Visalys® Tooth Primer est un primaire automordangant et peut donc étre utilisé
sans mordancage a I'acide phosphorique additionnel. Le mordancage sélectif de
I’émail a I'acide phosphorique n’est nécessaire que dans le cas de la cimenta-
tion des facettes et des bridges adhésifs et avec un émail intact. En fonction des
conditions cliniques, dans certains cas, un mordancage sélectif peut éventuelle-
ment étre effectué. Utiliser un gel de mordangage conformément au mode d’em-
ploi du fabricant concerné.

1. Apres I'essai de la restauration, la salive, le sang et tous les résidus de Visa-
lys® CemCore Try In Paste d’essai doivent étre éliminés des surfaces adhési-
ves de la substance dentaire dure avec un jet d'eau et les surfaces doivent ét-
re maintenues seches. Aucune surface adhésive ne doit étre contaminée. Une
digue en caoutchouc est recommandée pour obtenir un champ opératoire sec.

2. Déposer Visalys® Tooth Primer dans un plateau de préparation. Une protecti-
on contre la lumiére n’est pas nécessaire. Fermer les flacons de primaire avec
précaution aprés chaque utilisation.

3. Appliquer Visalys® Tooth Primer sur toute la surface adhésive avec un applica-
teur adapté et faire pénétrer pendant 20's. Apres avoir appliqué Tooth Primer,
poursuivre le traitement immédiatement. Tout excédent peut étre éliminé avec
un tampon en coton et expulsé a I'air. Sécher ensuite avec un Iéger jet d'air
sans huile. Le primaire préparé doit étre utilisé dans un délai de 5 min, puisque
les constituants peuvent s’évaporer.

Visalys® CemCore doit alors étre appliqué conformément au mode d’emploi du
produit.

Note

Pour la cimentation sur pilier d’'implant ou sur reconstitution corono-radiculaire
indirecte, les spécifications du fabricant respectif du matériau doivent étre tou-
jours prises en compte.

Prétraiter toutes les surfaces adhésives du pilier/de la reconstitution corono-radi-
culaire en fonction du matériau, comme décrit dans « Prétraitement de la restau-
ration » dans le mode d’emploi de Visalys® CemCore, sauf indication contraire dans
le mode d’emploi du fabricant du matériau concerné.

Les profils d’émergence et les canaux a vis, le cas échéant, doivent étre protégés
par des moyens adaptés (p. ex. cire, capuchons en silicone).

Cimentation des tenons radiculaires (Visalys® CemCore
et Visalys® Core) et des reconstitutions corono-radiculaires
indirectes (Visalys® GemCore)

1. Préparer le canal radiculaire, le tenon radiculaire ou la reconstitution corono-ra-
diculaire indirecte conformément au mode d’emploi du fabricant concerné.

2. Humidifier completement les surfaces séchées et nettoyées du canal radicu-
laire, de la dentine coronaire et des parties d’émail, le cas échéant, avec Visa-
lys® Tooth Primer et faire pénétrer pendant 20s. Eliminer I'excédent du canal
radiculaire avec un embout en papier et sécher toutes les surfaces avec un Ié-
ger jet d'air.

3. Appliquer Visalys® CemCore ou Visalys® Core conformément au mode d’emploi
du produit et cimenter le tenon radiculaire ou la reconstitution corono-radicu-
laire indirecte (uniquement Visalys® CemCore).

4. Effectuer la reconstitution corono-radiculaire comme décrit dans « Mode d’emploi
pour la reconstitution corono-radiculaire » du mode d’emploi de Visalys® CemCore
ou Visalys® Core.

Instructions pour I‘application comme primaire de substance

dentaire dure pour la reconstitution corono-radiculaire

1. Nettoyer et sécher la cavité.

2. Les zones proches de la pulpe doivent étre protégées par des moyens appro-
priés.

3. S'assurer d'avoir un champ opératoire propre et sec (digue en caoutchouc)
pendant toute I'application.

4. Un mordangage sélectif de I'émail a I'acide phosphorique peut éventuellement
étre effectus.

5. Déposer Visalys® Tooth Primer dans un plateau de préparation. Une protection
du primaire contre la lumiere n'est pas nécessaire.

6. Appliquer Visalys® Tooth Primer sur toute la surface adhésive du moignon ou de
la cavité avec un applicateur adapté et faire pénétrer pendant 20 s. Tout excé-
dent peut étre éliminé avec un tampon de coton et expulsé a I'air. Puis sécher
avec un jet d'air. Le primaire préparé doit étre utilisé dans un délai de 5 min,
car les constituants peuvent s'évaporer.

7. Effectuer la reconstitution corono-radiculaire comme décrit dans « Mode d’em-
ploi pour la reconstitution corono-radiculaire » du mode d’emploi de Visalys®
CemCore ou Visalys® Core.

Nettoyage et désinfection

Le flacon de Visalys® Tooth Primer peut étre nettoyé par désinfection par essuyage
au moyen de désinfectants non oxydants.

Désinfection du flacon conformément aux reglementations nationales.
Respecter les mesures d’hygiéne habituelles.

Conditions de stockage
Conserver au sec, a I'abri de la lumiére solaire directe. Le produit doit étre conservé
au réfrigérateur a 2°C/36°F—8°C/46°F avant la premiére utilisation.

Apres la premi'ere utilisation, Visalys® Tooth Primer doit &tre utilisé dans un délai de
6 mois. Eviter les températures extrémes. En cas de conservation au réfrigérateur,
le produit doit atteindre la température ambiante avant d'étre utilisé.

Ne pas utiliser le produit apres sa date de péremption.

Constituants

Les principaux composants de Visalys® Tooth Primer sont I'eau, le monomere acide
(10-MDP) et 'HEMA.

Elimination
Les flacons completement vides peuvent étre mis au rebut conformément aux
prescriptions régionales.

Marques déposées

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore et Visalys®
Core sont des marques déposées de Kettenbach GmbH & Co. KG.

Note
Certains produits Kettenbach ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Usage réservé aux professionnels de santé bucco-dentaire.

En cas d'incident grave li¢ au produit, veuillez contacter immédiatement le fabri-
cant et les autorités responsables.

Vous trouverez des rapports sommaires sur la sécurité et la performance clinique
dans la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED —
https://ec.europa. eu/tools/eudamed).

Limitation de responsabilité

Dans la mesure ol une exclusion de responsabilité est Iégalement admissible, la
société Kettenbach GmbH & Co. KG n’endosse aucune responsabilité concernant
toute perte ou tout dégét découlant de Iutilisation de ce produit, qu'il s’agisse de
dommages directs, indirects, particuliers, accidentels ou consécutifs, indépen-
damment de la base juridique invoquée, y compris la garantie, le contrat, la négli-
gence ou la préméditation.

Les informations fournies sur les produits Kettenbach sont basées sur des re-
cherches approfondies et une vaste expérience en matiere d’applications techno-
logiques. Les résultats sont fournis au mieux de nos connaissances et sont sujets a
des modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits. Il est
cependant nécessaire que les utilisateurs suivent et prennent en compte toutes les
recommandations et les informations en rapport avec chaque utilisation du produit.
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NEDERLANDS

Productbeschrijving/Indicatie

Visalys® Tooth Primer is een zelfetsende ééncomponentprimer met zure monomeren
(10-MDP) en is bedoeld voor de adhesieve bevestiging van Visalys® CemCore en
Visalys® Core op harde gebitsweefsels. De primer kan worden aangebracht zonder
extra etsbehandeling of na selectief etsen van het glazuur. Visalys® Tooth Primer is
niet-lichtuithardend. Visalys® Tooth Primer bevat geen bisfenol A of derivaten ervan.

Indicaties
Primer voor hard tandweefsel voor de permanente cementering van:

« kronen, bruggen, inlays, onlays, veneers en adhesiefbruggen in combinatie
met Visalys® CemCore

« wortelstiften in combinatie met Visalys® CemCore en Visalys® Core

« indirecte stompopbouwen in combinatie met Visalys® CemCore

Primer voor hard tandweefsel voor een adhesieve hechting met Visalys® CemCore
en Visalys® Core ten behoeve van:

« adhesieve stompopbouwen

Patiéntendoelgroep
Patiénten die een tandheelkundige behandeling ondergaan.

Contra-indicaties

Bij bekende allergie voor methacrylzuuresters, 4-methoxyfenol of andere bestand-
delen van Visalys® Tooth Primer.

Als goede drainage niet kan worden gegarandeerd.

Pas op

Allergische reacties bij overgevoelige personen kunnen niet worden uitgesloten.
Sensibilisatie door middel van contact met de huid/slijmvliezen is mogelijk.

Het gebruik van oplossingen met waterstofperoxide, materialen die eugenol bevat-
ten of retractiepasta’s met ijzer(lll)sulfaat kan de hechting verminderen.

Bij vitale gebitselementen moeten plaatsen in de buurt van de pulpa worden be-
handeld met een geschikte pulpa-/dentinebescherming.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Waarschuwingen
Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Materiaal niet doorslikken. Als het materiaal per ongeluk wordt doorgeslikt: Raad-
pleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Neem passende beschermingsmaatregelen (draag bijv. handschoenen of een vei-
ligheidsbril). Vermijd contact van het materiaal met de huid en de slijmvliezen.

Vermijd contact met de ogen. Bij onbedoeld contact met de ogen: direct en gron-
dig uitspoelen met een oogspoeling of water. Raadpleeg een arts als problemen
ontstaan of aanhouden.

Vermijd contact met kleding, aangezien permanente schade aan kleding niet kan
worden uitgesloten.

Kijk voor veiligheidsinformatiebladen op www.kettenbach.com.

Algemene opmerkingen

Als het product gekoeld is bewaard, moet het voér gebruik eerst op kamertem-
peratuur komen.

Visalys® Tooth Primer is alleen bedoeld voor het voorbehandelen van natuurlijke har-
de gebitsweefsels en niet voor opperviaktebehandelingen bij prothetrische restaura
es, oppervlaktebehandelingen bij indirecte stompopbouwen (met andere materia-
len dan Visalys® CemCore/Visalys® Core) of oppervlaktebehandelingen Hi Koert-
bij implantaatabutments.

Gebruik Visalys® Tooth Primer alleen in combinatie met Visalys® CemCore en Visalys®
Core.

Gebruik van de primer voor hard tandweefsel voor de cemente-
ring met Visalys® CemCore

Visalys® Tooth Primer is een zelfetsende primer en kan daarom worden gebruikt
zonder extra te etsen met fosforzuur. Alleen voor het bevestigen van veneers en
adhesiefbruggen en bij niet ingesneden glazuur is selectief etsen van het glazuur
met fosforzuur noodzakelijk. Al naar gelang de klinische omstandigheden kan ook
in andere gevallen worden gekozen voor selectief zuuretsen. Gebruik de etsgel con-
form de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant.

1. Nahet inpassen van de restauratie, moeten speeksel, bloed en eventueel aan-
wezige restanten van de Visalys® CemCore Try In Paste die voor het inpassen is
gebruikt met behulp van waterspray van de hechtvlakken van het harde tand-
weefsel worden verwijderd. Zorg dat de oppervlakken daarna droog blijven. De
hechtvlakken moeten vrij zijn van contaminatie. Voor een droog werkgebied
wordt een cofferdam aangeraden.

2. Druppel Visalys® Tooth Primer in een preparatieschaaltje. Beschermen tegen
licht is niet noodzakelijk. Sluit de primerflesjes zorgvuldig na elk gebruik.

3. Breng Visalys® Tooth Primer aan op het gehele hechtviak met behulp van een
geschikte applicator en wrijf het 20 sec in. Begin na het aanbrengen van de pri-
mer direct met de verdere bewerking. Overtollig materiaal kan worden verwij-
derd met een wattenbolletje en met lucht. Droog daarna met een zachte stroom
olievrije lucht. De geprepareerde primer moet binnen 5 min. worden verwerkt,
aangezien de bestanddelen kunnen verdampen.

Breng vervolgens Visalys® CemCore aan conform de gebruiksaanwijzing van het
desbetreffende product.

Opmerking

Volg voor het cementeren op een implantaatabutment of een indirecte stompop-
bouw de specificaties van de desbetreffende fabrikant van het materiaal op.

Behandel alle hechtvlakken van het abutment/de stompopbouw afhankelijk van
het materiaal, zoals beschreven onder ‘Voorbehandeling van de restauratie’ in de
gebruiksaanwijzing van Visalys® CemCore, tenzij anders voorgeschreven in de ge-
bruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant van het materiaal.

De emergentieprofielen en schroefkanalen moeten, waar van toepassing, wor-
den beschermd met behulp van passende maatregelen (bijv. afdekking met was,
siliconen).

Cementeren van wortelstiften (Visalys® CemCore en Visalys®

Core) en indirecte stompopbouwen (Visalys® CemCore)

1. Prepareer het wortelkanaal, de wortelstift of de indirecte stompopbouw conform
de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant.

2. Bevochtig de gereinigde en gedroogde opperviakken van het wortelkanaal, het
kroondentine of de glazuurgedeelten, waar van toepassing, volledig met Visalys®
Tooth Primer en wrijf het 20 sec. in. Verwijder overtollig materiaal uit het wor-
telkanaal met een papierpunt en droog alle oppervlakken voorzichtig met lucht.

3. Breng Visalys® CemCore of Visalys® Core aan conform de gebruiksaanwijzing
van het product en bevestig de wortelstift of de indirecte stompopbouw (al-
leen Visalys® CemCore).

4. Voer de opbouw van de stomp uit zoals beschreven onder ‘Instructies voor
het aanbrengen bij een stompopbouw’ in de gebruiksaanwijzing van Visalys®
CemCore of Visalys® Core.

Instructies voor het aanbrengen als primer voor hard tandweef-

sel voor een stompopbouw

1. Reinig en droog de caviteit.

2. Bescherm plaatsen in de buurt van de pulpa op de juiste manier.

3. Zorg tijdens het aanbrengen steeds voor een schoon en droog werkgebied
(cofferdam).

4. Optioneel kan gebruik worden gemaakt van selectief etsen van het glazuur met
behulp van fosforzuur.

5. Druppel Visalys® Tooth Primer in een preparatieschaaltje. Beschermen van de
primer tegen licht is niet noodzakelijk.

6. Breng Visalys® Tooth Primer op het gehele hechtvlak van de stomp aan met be-
hulp van een geschikte applicator en wrijf het 20 sec. in. Overtollig materiaal
kan worden verwijderd met een wattenbolletje en met lucht. Droog het daar-
na met lucht. De geprepareerde primer moet binnen 5 min. worden verwerkt,
aangezien de bestanddelen kunnen verdampen.

7. Voer de opbouw van de stomp uit zoals beschreven onder ‘Instructies voor
het aanbrengen bij een stompopbouw’ in de gebruiksaanwijzing van Visalys®
CemCore of Visalys® Core.

Reiniging en desinfectie

Het flesje met Visalys® Tooth Primer kan worden gereinigd door middel van wisdes-
infectie met behulp van niet-oxiderende desinfectiemiddelen.

Desinfecteer het flesje volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.
Houd u hierbij aan de standaardhygiénemaatregelen voor tandartsprakijken.

Bewaaromstandigheden

Droog bewaren, beschermen tegen zonlicht. Het product moet vdr eerste gebruik
gekoeld worden bewaard bij 2°C/36°F—-8°C/46°F.

Nadat Visalys® Tooth Primer voor het eerst is gebruikt, moet het binnen 6 maanden
worden opgebruikt. Vermijd extreme temperaturen. Als het product gekoeld is be-
waard, moet het voér gebruik eerst op kamertemperatuur komen.

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bestanddelen

De belangrijkste bestanddelen van Visalys® Tooth Primer zijn water, zure mono-
meer (10-MDP) en HEMA.

Afvalverwijdering
Volledig lege flessen kunnen worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.

Handelsmerken

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore en Visalys®
Core zijn gedeponeerde handelsmerken van Kettenbach GmbH & Co. KG.

Opmerking
Niet alle producten van Kettenbach zijn in alle landen verkrijgbaar.
Alleen voor gebruik door deskundig tandheelkundig personeel.

Bij ernstige ongewenste voorvallen die verband houden met het product, verzoe-
ken wij u om direct contact op te nemen met de fabrikant en de verantwoorde-
lijke instanties.

Beknopte verslagen over veiligheid en klinische prestaties zijn opgeslagen in de
Europese databank voor medische hulpmiddelen (EUDAMED — https://ec.europa.
eu/tools/eudamed).

Beperkte aansprakelijkheid

Behalve waar dit wettelijk verboden is, is Kettenbach GmbH & Co. KG niet aansprake-
lijk voor verlies of schade voortvioeiend uit dit product, ongeacht of het daarbij gaat om
directe, indirecte, bijzondere of bijkomende schade of om gevolgschade, ongeacht de
juridische grondslag, inclusief garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

De informatie over Kettenbach-producten is gebaseerd op uitgebreid onderzoek
naar en ervaring met applicatietechnologie. Resultaten worden naar beste weten
verschaft, behoudens technische wijzigingen in het kader van productontwikkeling.
Gebruikers moeten echter alle aanbevelingen en informatie in verband met het ge-
bruik van het product in acht nemen en opvolgen.

Bijgewerkt: 21 november 2024

PYCCKUM

OnucaHve npoaykTa / NoKasaHus K NpUMeHeHNo

Visalys® Tooth Primer npezcTasnset co6oit camonpoTpasnMBatOLLMA OAHOKOMMO-
HEHTHbIIA NpaiiMep C KUCNOTHbIMM MoHoMepamu (10-MDP) ans aareansHoM k-
caumn Visalys® CemCore w Visalys® Core K TBEpabIM TkaHsaM 3y6a. Mpaiimep Mo-
KET HAHOCUTbCA 6€3 JONONHUTENBHOTO NPOTPABAVNBAHIS UM NOCNE CENEKTUBHOMO
TpasneHns amann. He fonyckaetcs gotononumepuaauma Visalys® Tooth Primer.
BPA n npekypcopsl BPA He 1CMONb3ytoTCS B NPOLECCE U3rOTOBNEHNS JAHHOIO
npoayKTa.

Moka3aHus K npUMeHeHuto
[1nst NOCTOAHHOM (DUKCALMM K IEHTUHY:

* KOPOHOK, MOCTOB, BKai0K, HakNafioK, BUHIPOB 11 are3VBHbIX MOCTOB B
coyetaHum ¢ Visalys® CemCore;

* KOpHeBbIX LUTUTOB B coueTaHnm ¢ Visalys® CemCore u Visalys® Core;

* HenpsAmbIX pecTaBpauuii B coyetaHim c Visalys® CemCore

[ins ajireanBHON (hyKcaLnm pecTaBpauii K ieHTUHy ¢ noMoLLbio Visalys® CemCore
1 Visalys® Core npu:

* aaresnBHOM BOCCTAHOBNEHUW KYNbTH

Lienesas rpynna nauueHToB
nﬂLI,VIEHTbI B paMKax CTOMaTo10rM4ecKoro fieveHus.

poTnBoONoOKasaHus

Mpn 113BECTHOM anneprimm Ha aupbl METAKPUNOBOW KUCAOTLI, 4-MeToKCU(eHoN
1AV Apyrie KOMNOHEHTbI NpoAykToB Visalys® Tooth Primer.

OTCyTCTBYE AAEKBATHBIX BOSMOXHOCTEN OCYLLEHS.

MpegocTepexeHus

He uckstoyatoTcs anneprityeckiie peakLmn Ha NpoayKT y NMiofiel ¢ YyBCTBUTENbHO-
CTbt0. CeHcnbMn13aLms Npu NONaJaHNM Ha Koy / CAnancTble 060104KN.

Vlcnonb3oBaHne pacTBOPOB NEPEKMCH BOAOPOAA, MaTEPUANoB C COAEPKaHNeM
3BrEHONA UM PETPAKUMOHHON NacTbl ¢ cynbdatom xenesa(lll) MOXeT yxyawmTb
aaresuio.

B cnyyae HenienynbnupoBaHHbIX 3y60B MOXXET NOTPeO0BATLCS 06paboTka 06nacTu
BO3/1€ Ny/bIbl CPEACTBOM 19 3aLLMThI NY/bMbl/ AEHTUHA.

XpaHUTb B HEAOCTYMHOM fifist IETel MECTe.

MpepynpexaeHns
He NPUMEHATD M0 UCTEYEHIN CPOKa rogHOCTK.

He rnotatb matepuan. Mpn cnyyainHoM npornaTbiBaHui MaTepuana: o6parutech
K Bpauy, ecnu nosBUACH WK He NPOXOAST Xanobel.

MpUMATE HAZNEXaLLMe Mepbl NPEAOCTOPOXKHOCTY (Hanp., HaETb NepyaTki uin
3alLUTHbIE 04KY). He ionyckaTh NonajaHms Matepuana Ha Koxy 1 CMaucTbie.

He ponyckatb nonagaqus 8 rnasa. Mpu cayyaitHom nonajaHny B rasa: Hemep-
JIEHHO TLLATENbHO NPOMONTE rNasa CreLnanbHbM CPEACTBOM nm Bogoil. O6pa-
TUTECH K BPaYy, ECIN NOSABUNCH WU HE MPOXOAST Xaso0bl.

I136eraTb KOHTAKTa C OAEX0iA, TaK KaK He WCKNIOYEHO HeycTpaHuMoe 3arpsia-
HEHIe OREXAbI.

Macnopta 6e30MacHOCT/ MaTepuana NPUBOASTCS Ha caiTe
www.kettenbach.com.

06wwme 3ameyaHus

TPy XpaHeHn B XONOANNbHINKE NPOAYKT AOMKEH AOCTUTHYTb KOMHATHOM Temne-
paTypbl NEpes NPUMEHEHIEM.

Visalys® Tooth Primer npeaHasHayeH TonbKo Ans NpeAsapuTeNbHO 06paboTKI Ha-
TYPAbHOIO IEHTUHA W He NOAX0AWT A1 06paboTKu NOBEPXHOCTY NPOTE30B, 06pa-
6OTKY NOBEPXHOCTY HEMPAMbIX PECTABPALI (pyriiM MaTepuanom kpome Visalys®
CemCore/Visalys® Core) 1 06pa6oTkv NOBEPXHOCTI abaTMEHTOB MMMNIAHTATOB.

Mcnonb3osatb Visalys® Tooth Primer Tonbko B coyeTanm ¢ Visalys® CemCore 1
Visalys® Core.

Wcnonb3oBanue npaiimepa ans (ukcaumum ¢ nomoLupto Visa-
lys® CemCore

Visalys® Tooth Primer siBnsieTcs camonpoTpaBnMBaioLLyM NpaiiMepoM 1 NoaTomy
MOXET MCMONb30BATLCS 683 JONONHUTENBHOMO TPABNEHUS OPTOOCHOPHON KiC-
NI0TOA. JIlWb Npu (hUKcaumn BUHPOB W afre3nBHbIX MOCTOB W NPW HEOGTOYEH-
HO 3Many TpebyeTCs CeneKTUBHOE TpaBneHue opTothocOpHOIA KCnoToi. B 3a-
BVMCUMOCTU OT KIMHUYECKYX YCIOBMIA CENEKTUBHOE TPABNEHWE KUCTIOTON MOXET
BbINOMHATBLCS U B PYrux cnyyasix. MicnonbayiiTe NpoTpasvBatoLmii refb cornac-
HO VHCTPYKLAM NPOM3BOANTENS.

1. Tlocne npuMepky pecTaBpaLy cneayeT YAnTb CAIOHY, KPOBb U BCE OCTATKN
Visalys® CemCore Try In Paste ¢ aareanBHbIX NOBEPXHOCTEN AEHTUHA CTPYEN
BO/bI 1 3aTEM MOALEPKMBATH MOBEPXHOCTU B CYXOM COCTOSHUN. ALre3nBHble
NOBEPXHOCTI [O/KHBI ObITb OYMLLEHBI OT 3arpsA3HeHui. Pekomexpyetcs
1cnonb3oBaTh Kodepaam Ang 3almThl paboyero nons.

2. Kannytb Visalys® Tooth Primer B walky. 3awwrta ot cBeTa He Tpebyetcs.
TwiaTenbHo 3aKpbIBaTh (PIAKOHbI C NPatMepOM NOCNE KXKOr0 MCN0Nb30BaHNS.

3. Hanectu Visalys® Tooth Primer Ha BCIO afre3uBHyto NOBEPXHOCTb C MOMOLLbHO
annnukaropa v BTUpatb 20 cekyHa. MMocne HaneceHns Tooth Primer cpasy
NepexoanTb K AasnbHelLer 06paboTke. M3nniikin matepmana MoXHO YAanuTb
BATHbIM LLIAPVKOM W NMPOZYTb BO3AYXOM. 3aTem NPOCYLUNTL MATKOW CTPY&i
6e3macnsaHoro Boaayxa. MpuroToBAeHHbIA NpaiiMep CeayeT 1Cronb3osaTth B
TeYeHne 5 MUHYT, Tak Kak KOMMOHEHTbI MOryT UCNapUTbCS.

3atem HaecTy Visalys® CemCore COrMACHO MHCTPYKLMIA MO NPUMEHEHMIO.

MpumeyaHue

[pw dukcalwm K abaTMeHTy MNNaHTaTa UK HeNpsIMOI pPecTaBpaLm CTPOro Co-
6n104aTh yKkasaHus NPOU3BOAMTENS COOTBETCTBYIOLIEr0 MaTepuana.

O6paboTaTtb BCe afreavBHble NOBEPXHOCTU abaTMeHTa / pecTaBpaLiy B 3aBUCH-
MOCTY OT MaTepuana, kak onucaHo B pasaene “peagaputenbHas 06paboTka pe-
cTaBpauum” B MHCTPYKUMK K Visalys® CemCore, eciv B MHCTPYKLAM NPON3BOAN-
Tens COOTBETCTBYIOLLEro Matepuana He ykasaHo UHoe.

Mpothunn BLICTYNaHNA 1 BUHTOBbIE KaHasbl, NPV HANMYUK, CRELYET 3alnUTUTh
COOTBETCTBYHOLLMMM CPEACTBAMM (HAMP., BOCKOM, CUIIMKOHOBBLIMI KOMNayKamu).

Ddukcauus KopHesbix wrudgTos (Visalys® CemCore u Visalys®
Core) n Henpsimoe BoccTaHoBeHue (Visalys® CemCore)

1. MpenapupyiiTe KOPHEBOW KaHan, KOPHEBOW WTU(T UM Henpsmyo
pecTaBpaLuio COrIacHO MHCTPYKLMM NPON3BOAMTENS.

2. TMONHOCTBIO CMOYMTE OYMLLEHHDIE W NPOCYLIEHHbIE MOBEPXHOCTI KOPHEBOTO
KaHana, eHTVHa KOPOHKOBOIA 4acTy W YacTelt amanu, Npu HeoGXOAMMOCTH,
martepuanom Visalys® Tooth Primer v BTvpaiiTe 20 cekyHA,. YaanuTe n3nniKi n3
KOPHEBOrO KaHasna GyMaXHbIM HAKOHEYHIKOM 11 MPOCYLLITE BCE MOBEPXHOCTY
MSArKoiA CTPYEit Bo3ayxa.

3. Hanecute Visalys® CemCore nnwn Visalys® Core COrnacHo MHCTPYKLMW Mo
NPUMEHEHNIO NPOAYKTA W 3aDUKCUPYIATE KOPHEBOW LUTUCT UK HENPAMYIO
pecTaspaumto (tonbko ang Visalys® CemCore).

4. BbINonHNTE HENPsIMOE BOCCTAHOBMEHME, Kak ONMCaHO B pasaene “VHCTpyKums
10 BOCCTAHOBMNEHNIO KyNbTU" UHCTPYKLMM NO npumMeHenito Visalys® CemCo-
re unm Visalys® Core.

YKasaHusi o NPUMEHEHMI0 NpanmMepa npu BOCCTaHOBNIEHNN

KynbTu

1. OuncTuTe 1 NPOCYLLMTE NONOCTb.

2. 06nacTi B6NMaN NyNbMbl CReayeT 3alUTUTb HanexalMy CpeaCcTBaMU.

3. 06ecneunTb yucToe 1 cyxoe paboyee mone (koddepaam) B xoae BCEro
NpUMEHEHMS,

4. ®akynbTaTUBHO MOXET NOTPeb0BaThCA CENEKTUBHOE TpaBeHWe 3manu
0pTOHOCHOPHOI KNCAOTON.

5. KannyTb Visalys® Tooth Primer B yawky. 3awiuta npariiMepa oT CBETa He
Tpebyetcs.

6. Hanectu Visalys® Tooth Primer Ha BCIO afreavBHy0 NOBEPXHOCTb KyNbTU UK
MONOCTY C NOMOLLBIO annnMKaTopa 1 BTMpath 20 CeKyHA. V3nnLikn MOXHO
YAANNTb BATHbIM LLIAPUKOM U MPOJYTb BO3ZYXOM. 3aTeM NpocyLUTb CTPyéii
BO3/lyxa. MPUrOTOBNEHHbII NpaiiMep CeflyeT UCronb3oBaTh B TEYEHME 5 Mu-
HYT, TaK KaK KOMMOHEHTbI MOTYT UCNapuTbes.

7. BbinonHuTe HENPSIMOE BOCCTAHOB/IEHME, KaK ONUCaHO B pasaene “VIHCTpyKuus
10 BOCCTAHOBMEHWIO KyNbTU" UHCTPYKLMK NO npumMeHenito Visalys® CemCo-
re unm Visalys® Core.

OuncTka n aeanHpekums

®nakoH Visalys® Tooth Primer MOXHO Ae3NHGUUMPOBATL NYTEM NPOTUPaHUA He-
OKVCNSIOLMMI E3MH(DEKTAHTaMM.

[leanHdnumpyitTe nakoH cornacHo AeCTBYIOLLMM HOPMATUBAM.
Cobntoaalite NPUHATLIE MePbl 06ECNEYEHIS TUTMEHD.

YcnoBus xpaHeHus

XpaHuTb B CYXOM MecTe, 06eperas 0T CONHEYHoro cBeTa. 1o NepBoro npuMeHeHms
XpaHWUTb NPOAYKT B X0noaunbHIUKe npu Temnepatype 2°C /36°F - 8°C /46°F.

lMocne nepeoro NpuMeHeHnst cneayeT uapacxoposars Visalys® Tooth Primer B Te-
YeHue 6 MecsueB. He fonyckatb BO3EACTBUS SKCTpeMalbHbIX Temnepartyp. [pu
XPaHEHUN B XONOANNbHIKE NPOZYKT JOMKEH AOCTUMHYTb KOMHATHON Temnepary-
Pbl NEpes; NPUMEHEHNEM.

He npuMeHsTb N0 UCTEYEHNM CPOKA FOAHOCTM.

Coctas

OcHoBHble  KOMMOHeHTBI  Visalys® Tooth  Primer:  Boma, KvcnoTHbii Morovep  (10-MDP)
1 HEMA.

Ytunuzaums

MonHOCTbIO MCMOMb30BAHHbIE (HIAKOHBI MOXHO YTUIU3NPOBATL B COOTBETCTBIN C
MECTHbIMW NpeAnucaHnami.

ToBapHble 3HaKK

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore n
Visalys® Core BNStOTCS 3aperncTpypoBaHHbIMU TOBAPHBIMU 3HaKaMi (DUPMbI
Kettenbach GmbH & Co. KG.

MpumeyaHne
HexoTopble npofykThl Kettenbach gocTynHbl He BO BCex CTpaHax.
lpeaHasHayeH Tonbko ANs NPO(ECCHOHANBHOM MPUMEHEHNS B CTOMATONOMMN.

B cnyyae cepbesHbix MHLMAEHTOB B CBA3N C MPUMEHEHUEM U3AENNA HEMELJIEHHO
06paTUTECh K NPOV3BOAMTENIO N KOMMETEHTHOMY OpraHy.

CBOAIKY N0 6€30MaCcHOCTYN U KIMHUYECKOM 3MEKTUBHOCTN MOXHO HailTu B EB-
ponelickoil 6a3e AaHHbIX MeanLmHCKuX nanenuii (EUDAMED — hitps://ec.europa.
eu/tools’eudamed).

OrpaHnyeHne 0TBETCTBEHHOCTU

3a VCKMOYEHNEM CMyyaeB, Koraa 3T0 3amnpeLUeHo 3aKOHOAATeNbCTBOM, (upma
Kettenbach GmbH & Co. KG He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a YObITKW UK YLLEPO,
BO3HVKLUME B CBSI3W C aHHBIM MPOAYKTOM, 6yAb TO NPSIMOIA, KOCBEHHBIA, 0CO-
GbllA, CONYTCTBYHOLUMIA A NOCAEAYIOLMIA yLiep6, HE3aBMUCKMO OT NPaBOBOrO OC-
HOBAHMUSI, BKMIOYAS rapaHTHio, KOHTPAKT, HEOCTOPOXHOCTb N GE3YCNOBHYI0 OT-
BETCTBEHHOCTb.

NHhopmaums o npoaykuun Kettenbach ocHoBaHa Ha peaynbrarax 06LUMPHbIX MC-
CNnesoBaHuil 1 OnbiTe NpUMeHeHUs. Mbl 0TPaKaeM 3Ti pesynbTaThl CO BCEl BO3-
MOXXHOIA TLLATENbHOCTbIO, HO OCTaB/ISAEM 3a COO0 NMPaBO Ha TEXHUYECKIE U3Me-
HEHUS B LIENAX COBEPLUEHCTBOBAHNS NPOAYKUMK. OHAKO 3TO HE 0CBOGOXAAET
nonb3oBaTens 0T 0053aHHOCTY COBIOAATH BCE HALLM PEKOMEHAALIN 11 YKa3aHs
B XO/i€ NPUMEHEHMS NPOAYKTa.

06HoBNeHo: 21 HoA6Pb 2024 T.

ITALIANO

Descrizione del prodotto/Indicazioni
Visalys® Tooth Primer & un primer monocomponente automordenzante con mono-
meri acidi (10-MDP) per il fissaggio adesivo di Visalys® CemCore e Visalys® Core alla
sostanza dentale dura. Il primer pud essere applicato senza mordenzatura supple-
mentare o dopo mordenzatura selettiva dello smalto. Visalys® Tooth Primer non deve
essere fotopolimerizzato. Visalys® Tooth Primer & privo di bisfenolo A e suoi derivati.
Indicazioni per I'uso
Primer per sostanza dentale dura per la cementazione permanente di:
« corone, ponti, inlay, onlay, faccette e ponti adesivi in combinazione

con Visalys® CemCore
« perni radicolari in combinazione con Visalys® CemCore e Visalys® Core
* ricostruzione indiretta di monconi in combinazione con Visalys® CemCore

Primer per sostanza dentale dura per la creazione di una coesione adesiva
con Visalys® CemCore e Visalys® Core per la realizzazione di:

* ricostruzioni adesive di monconi

Gruppo target di pazienti
Pazienti trattati nel quadro di una procedura odontoiatrica.

Controindicazioni

In caso di allergie note a estere dell'acido metacrilico, 4-metossifenolo o altri in-
gredienti di Visalys® Tooth Primer.

Qualora non vi siano mezzi adeguati per garantire il drenaggio.

Avvertenze

In persone sensibili non si escludono reazioni allergiche al prodotto. Possibilita di
sensibilizzazione attraverso il contatto con la pelle o con le mucose.

['uso di soluzioni a base di perossido di idrogeno, di materiali contenenti eugeno-
lo o di paste di retrazione contenenti ferro(lll)solfato pud pregiudicare I'adesione.

Nei denti vitali ricoprire le zone limitrofe alla polpa con adeguata protezione pul-
po-dentinale, se necessario.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non ingerire il materiale. In caso di ingestione accidentale: Se insorgono o persi-
stono disturbi, consultare un medico.

Adottare misure protettive adeguate (ad es. indossare guanti o occhiali di protezio-
ne). Evitare il contatto del materiale con la pelle e le mucose.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciac-
quare subito e a fondo con acqua o collirio. Se insorgono o persistono disturbi,
consultare un medico.

Evitare il contatto con gli indumenti poiché non & possibile escludere danni per-
manenti.

Le schede dei dati di sicurezza sono disponibili all'indirizzo www.kettenbach.com.

Avvertenze generali

Se il prodotto viene conservato in frigorifero, occorre portarlo a temperatura am-
biente prima di utilizzarlo.

Visalys® Tooth Primer & destinato unicamente quale primer per il pretrattamento
della sostanza dentale dura naturale e non per il trattamento di superfici di restauri
protesici, per il trattamento di superfici di ricostruzioni di monconi (con materiali
diversi da Visalys® CemCore / Visalys® Core) e per il trattamento di superfici di abut-
ment di impianti.

Utilizzare Visalys® Tooth Primer soltanto in combinazione con Visalys® CemCore
e Visalys® Core.

Uso del primer per sostanza dentale dura per la cementazione
con Visalys® CemCore

Visalys® Tooth Primer & un primer automordenzante, utilizzabile quindi senza mor-
denzatura supplementare con acido fosforico. La mordenzatura selettiva dello smal-
to con acido fosforico & necessaria unicamente con la cementazione di faccette e
ponti adesivi nonché con smalto integro. A seconda delle condizioni cliniche, an-
che in altri casi e possibile eseguire la mordenzatura selettiva con acido in via op-
zionale. Usare il gel di mordenzatura attendendosi alle istruzioni per 'uso del ri-
spettivo produttore.

1. Dopo la prova del restauro, rimuovere saliva, sangue e residui della Visalys®
CemCore Try In Paste di prova dalle superfici adesive della sostanza dentale du-
ra utilizzando acqua spray, quindi mantenere le superfici asciutte. Le superfici
adesive devono essere prive di contaminazione. Si consiglia una diga in gom-
ma per mantenere asciutto il campo operatorio.

2. Versare alcune gocce di Visalys® Tooth Primer in una vaschetta di miscelazione.
Non € necessaria alcuna protezione dalla luce. Chiudere accuratamente i fla-
coni del primer dopo ogni impiego.

3. Applicare Visalys® Tooth Primer sull'intera superficie adesiva usando un ap-
plicatore idoneo e frizionare per 20 secondi. Dopo avere applicato Tooth Pri-
mer, iniziare immediatamente la lavorazione successiva. L'eventuale materiale
in eccesso puo essere rimosso con un bastoncino di cotone e un getto d'aria.
Quindi asciugare con un getto delicato d'aria priva di olio. Il primer preparato
deve essere lavorato entro 5 minuti, poiché i componenti possono evaporare.

Visalys® CemCore deve poi essere applicato attendendosi alle istruzioni per I'uso
del prodotto.

Nota

Per la cementazione su abutment implantare o su ricostruzione indiretta del moncone,
si devono sempre considerare le specifiche del rispettivo produttore del materiale.

Salvo quanto diversamente indicato nelle istruzioni per I'uso del rispettivo pro-
duttore, eseguire il trattamento preliminare delle intere superfici adesive dell’a-
butment/della ricostruzione del moncone in base al materiale, come descritto
nella sezione “Trattamento preliminare del restauro” nelle istruzioni per 'uso di
Visalys® CemCore.

Se necessario, i profili di emergenza e gli eventuali canali delle viti devono essere
protetti da misure adeguate (ad es. coperture in silicone, cera).

Cementazione di perni radicolari (Visalys® GemCore e Visalys®

Core) e ricostruzioni indirette di monconi (Visalys® CemCore)

1. Preparare il canale radicolare, il perno radicolare o la ricostruzione indiretta del
moncone attendendosi alle istruzioni per I'uso del rispettivo produttore.

2. Inumidire completamente con Visalys® Tooth Primer le superfici pulite e asciutte
del canale radicolare, della dentina coronale e dell'eventuale smalto, quindi fri-
zionare per 20 secondi. Rimuovere il materiale in eccesso dal canale radicolare
con un cono di carta e asciugare tutte le superfici con un getto delicato di aria.

3. Applicare Visalys® CemCore o Visalys® Core secondo le istruzioni per I'uso del
prodotto e cementare il perno radicolare o la ricostruzione indiretta del monco-
ne (solo Visalys® CemCore).

4. Eseguire la ricostruzione del moncone come descritto nella sezione “Indicazioni
d'impiego per la ricostruzione del moncone” contenuta nelle istruzioni per I'uso
di Visalys® CemCore 0 Visalys® Core.

Indicazioni d’impiego come primer per sostanza dentale dura

per la ricostruzione del moncone

1. Pulire e asciugare la cavita.

2. Le zone prossime alla polpa devono essere protette con mezzi adeguati.

3. Garantire un campo operatorio pulito e asciutto (diga in gomma) durante I'in-
tera applicazione.

4. In via opzionale ¢ possibile eseguire la mordenzatura selettiva dello smalto
con acido fosforico.

5. Versare alcune gocce di Visalys® Tooth Primer in una vaschetta di miscelazio-
ne. Non & necessaria alcuna protezione del primer dalla luce.

6. Applicare Visalys® Tooth Primer sull'intera superficie adesiva del moncone o del-
la cavita usando un applicatore idoneo e frizionare per 20 secondi. L'eventua-
le materiale in eccesso puo essere rimosso con un bastoncino di cotone € un
getto d’aria. Quindi asciugare con aria. Il primer preparato deve essere lavora-
to entro 5 minuti poiché i componenti possono evaporare.

7. Eseguire la ricostruzione del moncone come descritto nella sezione “Indicazioni
d'impiego per la ricostruzione del moncone” contenuta nelle istruzioni per I'uso
di Visalys® CemCore 0 Visalys® Core.

Pulizia e disinfezione

Il flacone di Visalys® Tooth Primer puo essere pulito passandovi un panno imbevu-
to di disinfettante non ossidante.

Disinfettare il flacone in conformita alle linee guida nazionali.
Osservare le misure igieniche standard.

Condizioni di conservazione

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare. Prima del primo utilizzo, il
prodotto deve essere conservato in frigorifero a 2°C/36°F—8°C/46°F.

Dopo il primo utilizzo, Visalys® Tooth Primer deve essere utilizzato entro 6 mesi. Evi-
tare I'esposizione a temperature estreme. Se il prodotto viene conservato in frigori-
fero, occorre portarlo a temperatura ambiente prima di utilizzarlo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Componenti

II'principali componenti di Visalys® Tooth Primer sono acqua, monomero acido
(10-MDP) & HEMA.

Smaltimento

| flaconi completamente vuoti possono essere smaltiti in conformita con le dispo-
sizioni regionali.

Marchi

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore e Visalys®
Core sono marchi registrati di Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota

Alcuni prodotti Kettenbach possono non essere disponibili in determinati Paesi.
Solo per uso da parte di personale odontoiatrico specializzato.

In caso di incidenti gravi verificatisi in relazione al prodotto, rivolgersi immediata-
mente al produttore e all’autorita competente nel proprio paese.

Resoconti sommari sulla sicurezza e le prestazioni cliniche sono disponibili nel-
la banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED https://ec.europa.eu/to-
ols/eudamed).

Limitazione della responsabilita

Salvo nei casi in cui I'esclusione di responsabilita sia vietata per legge, Kettenbach
GmbH & Co. KG declina qualsivoglia responsabilita per perdite o danni arrecati dal
presente prodotto, siano questi danni diretti, indiretti, particolari, accessori o con-
secutivi, a prescindere dalla base giuridica, ivi inclusi garanzia, contratto, negligen-
za 0 responsabilita oggettiva.

Le indicazioni relative ai prodotti Kettenbach si basano su ricerche approfondite e
sull’esperienza acquisita nella tecnica di applicazione. Comunichiamo questi dati al
meglio delle nostre conoscenze, tuttavia ci riserviamo la facolta di apportare modifi-
che tecniche legate allo sviluppo dei prodotti. Gli utilizzatori sono comunque tenuti
a seguire tutti i suggerimenti e le indicazioni per I'uso del prodotto.

Aggioramento: 21 novembre 2024

ESPANOL

Descripcion del producto/Indicacion

Visalys® Tooth Primer es un primer autoadhesivo de un solo componente con
monémeros &cidos (10-MDP) para la cementacion adhesiva de Visalys® CemCore
y Visalys® Core a la sustancia dental dura. La imprimacion se puede aplicar sin
un grabado adicional, o después del grabado selectivo del esmalte. Visalys® Tooth
Primer no es fotopolimerizable. Visalys® Tooth Primer no contiene bisfenol A ni
sus derivados

Indicaciones de uso

Imprimacién para la sustancia dental dura, para la cementacién permanente de:

* coronas, puentes, inlays, onlays, carillas y puentes adhesivos en combinacion
con Visalys® CemCore

« postes radiculares en combinacion con Visalys® CemCore y Visalys® Core

« reconstrucciones indirectas de mufiones en combinacion
con Visalys® CemCore

Imprimacién para la sustancia dental dura para establecer una union adhesiva con
Visalys® CemCore y Visalys® Core para fabricar:

« reconstrucciones de mufiones adhesivas

Pacientes destinatarios
Pacientes que se encuentran en un tratamiento odontolégico.

Contraindicaciones

En caso de alergia conocida al éster de &cido metacrilico, 4-metoxifenol o a otros
ingredientes de Visalys® Tooth Primer.

Si no se dispone de los medios adecuados para asegurar el drenaje.

Advertencias

No es posible excluir las reacciones alérgicas al producto en las personas sensi-
bles. Es posible que se produzca una sensibilizacion por el contacto con la piel/las
mucosas.

El uso de soluciones que contienen peroxido de hidrégeno, de materiales con eu-
genol y de pastas de retraccion con sulfato de hierro (lll) pueden puede redu-
cir la adhesion.

En el caso de los dientes vitales es posible que sea necesario tratar las zonas cer-
canas a la pulpa con una proteccion pulpar/dentinaria adecuada.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Medidas de precaucion
No usar después de la fecha de caducidad.

No ingerir el material. En caso de ingestion accidental: Consultar al médico si se
produce un problema o Si este persiste.

Tomar las medidas de precaucién adecuadas (p. €j., usar guantes o gafas de se-
guridad). Evitar el contacto del material con la piel y las mucosas.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos: acla-
rarlos bien inmediatamente con un colirio 0 con agua. Consultar al médico si se
produce un problema o si este persiste.

Evitar el contacto con la ropa, porque pueden producirse dafios permanentes en
ella.

Las fichas de datos de seguridad estan disponibles en www.kettenbach.com.

Observaciones generales

Si el producto se ha guardado en el frigorifico, es preciso que alcance la tempera-
tura ambiente antes de usarlo.

Visalys® Tooth Primer solo estd previsto para el tratamiento previo de la sustancia
dental dura natural y no para el tratamiento de la superficie de las resturaciones
protésicas, el tratamiento de la superficie de las reconstrucciones indirectas de los
mufiones (con un material diferente a Visalys® CemCore/Visalys® Core) ni para el
tratamiento de la superficie de los pilares de implantes.

Usar Visalys® Tooth Primer solo en combinacion con Visalys® CemCore y Visalys®
Core.

Uso de la imprimacion para la sustancia dental dura para
cementar con Visalys® CemCore

Visalys® Tooth Primer es una imprimacion autograbante que se puede usar sin un
grabado adicional con &cido fosférico. Solo es necesario el grabado selectivo del
esmalte con cido fosférico en la cementacion de las carillas y de los puentes adhe-
sivos. En otro casos, dependiendo de las condiciones clinicas, también es posible
hacer un grabado selectivo con &cido. Usar el gel de grabado de acuerdo con las
instrucciones de uso del fabricante correspondiente.

1. Después de la prueba en boca de la restauracion se deben eliminar la saliva, la
sangre y los restos de la Visalys® CemCore Try In Paste de prueba de las super-
ficies de adhesion de la sustancia dental dura. Para ello, usar espray de agua
y mantener después las superficies secas. Las superficies de adhesién deben
estar libres de contaminacion. Recomendamos usar un dique de goma para
mantener la zona de trabajo seca.

2. Verter unas gotas de Visalys® Tooth Primer en una placa de preparacion.No es
necesario proteger contra la luz. Cerrar con cuidado los frascos de la imprima-
cién después de cada uso.

3. Aplicar Visalys® Tooth Primer en toda la superficie de adhesion con un aplicador
adecuado y frotar durante 20s. Comenzar con el procesamiento posterior in-
mediatamente después de aplicar el Tooth Primer. Para eliminar el exceso de
producto utilizar una torunda y aplicar aire. Secar con un chorro suave de ai-
re sin aceite. La imprimacion preparada se debe procesar en menos de 5min,
porque los componentes se pueden evaporar.

A continuacion aplicar Visalys® CemCore siguiendo las instrucciones de uso del
producto.

Nota

Para la cementacion sobre un pilar de implante o sobre una reconstruccién indi-
recta de muiidn se deben tener siempre en cuenta las especificaciones del fabri-
cante del material correspondiente.

Pretratar todas las superficies de adhesion del pilar/la reconstruccion del mufion
segun el material, tal y como se describe en el apartado «Tratamiento previo de la
restauracion» de las instrucciones de uso de Visalys® CemCore, a no ser que se in-
dique lo contrario en las instrucciones de uso del fabricante del material.

Cuando sea necesario, los perfiles de emergencia y los conductos de los tornillos
se deben proteger mediante las medidas adecuadas (p. €j., cera, tapas de silicona).

Cementacion de los postes radiculares (Visalys® CemCore y
Visalys® Core) y las reconstrucciones indirectas de muiiones
(Visalys® CemCore)

1. Preparar el conducto radicular, el poste radicular o la reconstruccion indirecta
del mufion siguiendo las instrucciones de uso del fabricante correspondiente.

2. Humedecer por completo las superficies limpias y secas del conducto radicu-
lar, la dentina coronal y, dado el caso, las partes de esmalte con Visalys® Tooth
Primer y frotar durante 20s. Eliminar el exceso de material del conducto ra-
dicular con una punta de papel y secar todas las superficies con un chor-
ro de aire suave.

3. Aplicar Visalys® CemCore o Visalys® Core siguiendo las instrucciones de uso del
producto, y cementar el poste radicular o la reconstruccion indirecta del mufion
(solo Visalys® CemCore).

4. Realizar la reconstruccion del mufion como se describe en el apartado «Instrucci-
ones de uso para la reconstruccion del mufién» del manual de uso de Visalys®
CemCore o Visalys®.

Instrucciones de aplicacion como imprimacion para la sustan-

cia dental dura, para la reconstruccion de mufiones

1. Limpiar y secar la cavidad.

2. Las zonas cercanas a la pulpa deben protegerse con los medios adecuados.

3. Asegurar un campo de trabajo limpio y seco (dique de goma) durante toda
la aplicacion.

4. Opcionalmente grabar el esmalte con dcido fosférico de manera selectiva.

5. Verter unas gotas de Visalys® Tooth Primer en una placa de preparacion. No es
necesario proteger la imprimacion contra la luz.

6. Aplicar Visalys® Tooth Primer en toda la superficie de adhesion del mufién o de
la cavidad con un aplicador adecuado, y frotar durante 20s. Para eliminar el
exceso de producto utilizar una torunda y aplicar aire. Secar después con un
chorro de aire. La imprimacion preparada se debe procesar en menos de 5min,
porque los componentes se pueden evaporar.

7. Realizar la reconstruccion del mufion como se describe en el apartado «Instrucci-
ones de uso para la reconstruccion del mufion» del manual de uso de Visalys®
CemCore o Visalys®.

Limpieza y desinfeccion

El frasco de Visalys® Tooth Primer se puede limpiar frotandolo con una toallita y de-
sinfectantes no oxidantes.

Desinfectar el frasco conforme a las normas locales.
Respetar las medidas de higiene habituales de la consulta.

Almacenamiento

Guardar en un lugar seco protegido de la luz del sol. El producto se debe man-
tener en el frigorifico a 2°C/36°F—8°C/46°F antes de usarlo por primera vez.

Después del primer uso, Visalys® Tooth Primer se debe utilizar en un plazo de 6 meses.
Evitar la exposicion a temperatura extremas. Si el producto se ha guardado en
el frigorifico, es preciso que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

No usar después de la fecha de caducidad.

Componentes

Los principales componentes de Visalys® Tooth Primer son agua, monomero acido
(10-MDP) y HEMA.

Eliminacion
Los botes totalmente vacfos pueden eliminarse siguiendo las normativas regionales.

Marcas comerciales

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore y Visalys®
Core son marcas comerciales registradas de Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota
No todos los productos de Kettenbach estén disponibles en todos los paises.
Uso exclusivo por personal dental especializado.

En caso de que se produzcan complicaciones relacionadas con el producto, contac-
te de inmediato con el fabricante y con las autoridades competentes.

Los resimenes sobre seguridad y rendimiento clinico estan disponibles en la ba-
se de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED — https://ec.europa.
eu/tools/eudamed).

Limitacion de responsabilidad

Excepto cuando la ley lo prohiba, Kettenbach GmbH & Co. KG no asumira respon-
sabilidad alguna por pérdidas o dafios causados por este producto, ya sean direc-
tos, indirectos, especiales, colaterales o consecuentes, independientemente del
fundamento juridico planteado, incluidas garantias, contratos, negligencias o re-
sponsabilidades por riesgo creado.

La informacion proporcionada acerca de los productos de Kettenbach se funda-
menta en una completa investigacion y experiencia en las técnicas de aplicacion.
Los resultados se suministran a nuestro mejor entender, a reserva de modificacio-
nes técnicas dentro del dmbito del desarrollo del producto. No obstante, los usua-
rios deben respetar y tener en cuenta todas las recomendaciones e informacion
relativas al uso del producto.

Actualizacién: 21 de noviembre de 2024

TURKCE

Uriin tanimi/Endikasyon

Visalys® Tooth Primer; Visalys® CemCore ve Visalys® Core’un dental sert dokuya
adeziv bonding uygulamast igin kullanilan, asidik monomer igeren (10-MDP), ken-
dinden asitli ve tek bilegenli bir astardir. Primer ek bir ptiriizlendirme veya minenin
selektif olarak purliziendirimesinden sonra uygulanabilir. Visalys® Tooth Primer’i
1slkla polimerize etmeyin. BPA veya BPA prekiirsorleri bu cihazin imalat siirecin-
de kullaniimamigtir.

Endikasyonlar
Dis yapisinin agagidakilere daimi simantasyonunda kullanilir;

« Visalys® CemCore ile birlikte kuron, kdpri, inley, onley, veneer ve adeziv kdpriiler
« Visalys® CemCore ve Visalys® Core ile birlikte kik postlari
« Visalys® CemCore ile birlikte indirekt kor yapimlari

Visalys® CemCore ve Visalys® Core ile birlikte, yapiyla adeziv bag olusturmak igin:
* Adeziv kor yapimi

Hasta hedef grubu
Dis hekimi tarafindan bir dnlem kapsaminda tedavi edilen hastalar.

Kontrendikasyonlar

Metakrilik asit esterleri, 4-metoksifenol veya Visalys® Tooth Primer’in dider bile-
senlerine kars! bilinen alerji.

Drenaji saglamak igin uygun bir yol olmamasl.

Uyarilar

Hassas kisilerde Uriiniin alerjik reaksiyonlara yol agma olasili§i diglanamaz.
Cilt/mukoza dokusu ile temas yoluyla duyarlanma olugabilir.

Hidrojen peroksit ¢ozeltilerinin, 6jenol iceren malzemelerin ya da demir(lll) siilfat ige-
ren retraksiyon patlarinin kullaniimasi adezyonu bozabilir.

Vital diglerde, pulpanin yakinindaki alanlara uygun bir pulpa/dentin korumasi uygu-
lanmasi gerekebilir.

Gocuklarin erisemeyecedi bir yerde saklayin.

Onlemler
Son kullanma tarihi gecmis olan Grtinleri kullanmayin.

Materyali yutmayin. Materyal yanlislikla yutulursa: Sikayetler ortaya gikar veya devam
ederse, bir doktora danigin.

Uygun koruyucu 6nlemleri alin (6rn. eldiven veya koruyucu gozliik takin). Gilt veya
mukoza dokusunun materyalle temasindan kaginin.

Gozlerle temasindan kaginin. istenmeden géze temas etmesi durumunda: Derhal
g0z banyosu ya da suyla iyice yikayin. Sikayetler ortaya cikar veya devam eder-
se, bir doktora danigin.

Giysilerde kalicr hasar ihtimali s6z konusu oldugundan giysilere temas etmesinden
kaginin.

Givenlik veri sayfalar www.kettenbach.com adresinde verilmistir.

Genel notlar

Buzdolabinda saklanmasi nedeniyle diriin kullanmadan dnce oda sicakligina gelmis
olmalidir.

Visalys® Tooth Primer yalnizca dogal dental sert doku astarinin 6n iglemesi igin kul-
lanim amacini tasir ve protez restorasyonlarinda yiizey sekillendirme, indirekt kor
yapimlarinda ylizey sekillendirme (Visalys® CemCore / Visalys® Core digindaki mater-
yallerle) ve implant abutmanlarinda yiizey sekillendirme icin kullaniimaz.

Visalys® Tooth Primer’i sadece Visalys® CemCore ve Visalys® Core ile birlikte kullanin.

Visalys® CemCore ile simante etmek igin sert dig dokusu
primerinin kullanimi

Visalys® Tooth Primer kendinden asitli bir primerdir ve bu nedenle ilaveten fosforik
asitle plrtizlendirme gerekmeden kullanilabilir. Minenin selektif olaeak fosforik asit-
le purtizlendirilmesi sadece veneer ve adeziv koprilerin simantasyonunda ve kesil-
memis minede gereklidir. Klinik kosullara bagl olarak, bagka durumlarda da istege
gore selektif olarak asitle plrtiziendirme uygulanabilir. Asit jelini ilgili Ureticinin kul-
lanim talimatlarina gére kullanin.

1. Restorasyon denendikten sonra, tukuriik, kan ve her tiirli Visalys® CemCore Try
In Paste kalintisi sert dis dokusunun adeziv yiizeylerinden su spreyi kullanilarak
cikariimali ve sonrasinda yiizeyler kuru tutulmalidir. Adeziv yiizeylerde konta-
minasyon olmamalidir. Galisma alaninin kuru kalmasi igin bir lastik 6rti onerilir.

2. Visalys® Tooth Primer’i bir hazirlama tabagina koyun. Isik korumasi gerekli degil-
dir. Primer siselerini her kullanimdan sonra dikkatle kapatin.

3. Visalys® Tooth Primer’i uygun bir aplikator ile adeziv ylizeyin tamamina uygu-
layin ve 20 saniye slreyle ovarak yedirin. Tooth Primer uygulamasindan sonraki
islemlere derhal baglayin. Fazlaliklar bir pamuk pelet ile alinabilir ve hava (flene-
rek uzaklastirilabilir. Ardindan hafif ve yagsiz bir hava jeti ile kurutun. Hazirlanan
primer 5 dakika icerisinde islenmelidir, aksi takdirde bilesenleri buharlasabilir.

Ardindan Visalys® CemCore, tiriiniin kullanma talimatlarina gére uygulanmalidir.

Not

indirekt kor yapimi veya bir implant dayanaginin iizerine simantasyon icin, ilgili ma-
teryal Ureticisinin spesifikasyonlar daima dikkate alinmalidir.

Materyale bagli olarak dayanak/kor yapiminin tiim adeziv ytizeylerini, ilgili mater-
yal Gireticisinin kullanim talimatlarinda aksi belirtimedigi stirece, Visalys® CemCore
kullanim talimatlarinin “Restorasyonun on iglemesi” bolimiinde agiklanan sekil-
de 6n isleme tabi tutun.

Gerekirse ¢ikig profilleri ve vida kanallar uygun dnlemlerle korunmalidir (6rn. mum,
silikon orttiler).

Kok postlarinin (Visalys® CemCore ve Visalys® Core) ve indirekt

kor yapimlarinin (Visalys® CemCore) simantasyonu

1. Kok kanalini, kok postunu veya indirekt kor yapimint ilgili Ureticinin talimatlarina
gore hazirlayin.

2. Kok kanali, koronal dentin ve mine kisimlarinin temizlenmis ve kurutulmus ylizey-
lerini uygun sekilde Visalys® Tooth Primer ile tiim(iyle 1slatin ve 20 saniye siireyle
ovarak yedirin. Kok kanaldaki fazlaligi bir kagit kon ile alin ve tiim yiizeyleri yu-
musak bir hava jetiyle kurutun.

3. Visalys® CemCore veya Visalys® Core'u tiriin(in kullanma talimatlarina gore uy-
gulayin ve indirekt kor yapimi veya kék postunu simante edin (sadece Visalys®
CemCore).

4. Kor yapimini Visalys® CemCore veya Visalys® Core kullanma talimatlarindaki
“Kor yapimi igin kullanma talimatlan” béltimiinde agiklanan sekilde gercekles-
tirin.

Kor yapimi igin sert dig dokusu primeri olarak uygulama

talimatlan

1. Kaviteyi temizleyin ve kurutun.

2. Pulpaya yakin olan alanlar uygun yontemlerle korunmalidir.

3. Tum uygulama stiresince temiz ve kuru bir calisma alani (lastik 6rtii) saglayin.

4. istedie bagl olarak minede selektif olarak fosforik asitle piiriizlendirme yapilabilir.
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5. Visalys® Tooth Primer’i bir hazirlama tabagjina koyun. Primer igin isik korumasina
gerek yoktur.

6. Visalys® Tooth Primer’i uygun bir aplikatdr kullanarak kor veya kavitenin tiim
adeziv ylizeyine uygulayin ve 20 saniye sireyle ovarak yedirin. Her tiirlii fazl-
alik bir pamuk pelet ile ¢ikanlabilir ve hava ile uzaklastinlabilir. Ardindan hava
jeti ile kurutun. Hazirlanan primer 5 dakika icerisinde islenmelidir, aksi takdir-
de bilesenleri buharlasabilir.

7. Kor yapimini Visalys® CemCore kullanma talimatlari veya Visalys® Core kullan-
ma talimatlarnindaki “Kor yapimi igin kullanma talimatlan” béltimiinde aciklan-
an sekilde gergeklestirin.

Temizlik ve dezenfeksiyon

Visalys® Tooth Primer sisesi, oksitlenmeyen dezenfektanlarla silinerek dezenfek-
te edilebilir.

Siseyi yerel yonetmeliklere uygun olarak dezenfekte edin.
Standart klinik hijyen 6nlemlerini uygulayin.

Saklama kosullar

Kuru ve giines Isigindan uzak bir yerde saklayin. Uriin ilk kullanimdan 6nce
2°C/36°F-8°C/46°F de buzdolabinda tutulmalidir.

ilk kullanimdan sonra, Visalys® Tooth Primer 6 ay icinde kullaniimalidir. Asin sicak-
Iiklardan kaginin. Buzdolabinda saklanmasi nedeniyle Grtin kullanmadan énce oda
sicakligina gelmis olmalidir.

Son kullanma tarihi gecmis olan Grlinleri kullanmayin.

Bilesenler
Visalys® Tooth Primer’in ana bilesenleri su, asidik monomer (10-MDP) ve HEMA'dr.

Bertaraf etme
Tamamen bosaltiimig siseler, yerel diizenlemelere uygun olarak imha edilebilir.

Ticari markalar

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore ve Visalys®
Core, Kettenbach GmbH & Co. KG'nin tescilli ticari markalandr.

Not

Tiim Kettenbach drtinleri her (ilkede mevcut olmayabilir.

Sadece uzman dis hekimligi personeli tarafindan kullanilabilir.

Uriinle ilgili ciddi olaylarin ortaya gikmasi durumunda, liitfen derhal tiretici ve yet-
kili merciler ile iletisime gegin.

I¢in giivenlik ve Klinik performansa iliskin 6zet raporlar, Avrupa Tibbi Cihazlar Veri Ta-
banr'na (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed) kaydedilmistir.
Sorumluluk sinirlamasi

Yasalarca yasaklanmadigi stirece, garanti, sézlesme, ihmal ya da mutlak sorumluluk
dahil olmak tizere, hukuki dayanagina bakilmaksizin dogrudan, dolayli, 6zel, tesa-
diifi ve nedensel zararlardan hangisi olursa olsun, Kettenbach GmbH & Co. KG, bu
(rlinden kaynaklanan kayiplar ve zararlar konusunda higbir sorumluluk tistlenmez.

Kettenbach drlinleri hakkindaki bilgiler, kapsamli arastirmalara ve uygulama tek-
nolojisindeki deneyimlere dayanmaktadir. Sonuglar mevcut bilgilerimiz dahilinde
olup rtin gelistirmeye yonelik teknik degisikliklere tabidir. Ancak kullanicilar Grd-
ntin herhangi bir sekilde kullanimiyla ilgili tim 6nerilere ve bilgilere uymali ve bun-
lar1 dikkate almalidir.

Giincelleme: 21 Kasim 2024

PORTUGUES

Descricao do produto/Indicagao

Visalys® Tooth Primer é um primer autocondicionante monocomponente com
monodmeros dcidos (10-MDP) para a ligagao adesiva de Visalys® CemCore e Vi-
salys® Core a substancia dura do dente. O primer pode ser aplicado sem condi-
cionamento adicional ou apds condicionamento seletivo do esmalte. Visalys® To-
oth Primer ndo ¢ fotopolimerizavel. Visalys® Tooth Primer é livre de bisfenol-A e
de seus derivados.

Indicagdes de uso
Primer para a substancia dura do dente para cimentagdo permanente de:

* coroas, pontes, inlays, onlays, facetas e pontes adesivas em combinagao com
Visalys® CemCore

* nlcleos radiculares em combinagao com Visalys® CemCore e Visalys® Core
* nlcleos de preenchimento indireto em combinagao com Visalys® CemCore

Primer para a substancia dura do dente para criar uma ligagdo adesiva com Visalys®
CemCore e Visalys® Core para construir:

* ndcleos de preenchimento adesivo

Grupo alvo de pacientes
Pacientes que recebem tratamento como parte de um procedimento odontolégico.

Contraindicacdes

No caso de alergia conhecida a ésteres de acido metacrilico, 4-metoxifenol ou ou-
tros componentes de Visalys® Tooth Primer.

Se ndo houver meios adequados de assegurar a drenagem.

Adverténcias

Reagdes alérgicas ao produto ndo podem ser descartadas em pessoas sensiveis.
E possivel a sensibilizagdo através do contato com a pele/mucosa.

0 uso de solucdes de peroxido de hidrogénio, materiais contendo eugenol ou pasta
de afastamento contendo sulfato de ferro(lll) podem prejudicar a adesao.

Em caso de dentes vitais, as dreas préximas a polpa devem ser tratadas com pro-
tecdo dentino/ pulpar adequada.

Manter fora do alcance de criangas.

Medidas de precaugao
N&o usar apds a data de validade.

N&o ingerir o material. Se o material for ingerido acidentalmente: consultar um
médico se problemas surgirem ou persistirem.

Tomar as medidas de protecéo apropriadas (por ex., usar luvas ou dculos de pro-
tegdo). Evitar o contato da pele e mucosa com o material.

Evitar contato com os olhos. Se houver contato acidental com os olhos: lavar ime-
diatamente e abundantemente com ducha oftalmica ou &gua. Consultar um méd-
ico se problemas surgirem ou persistirem.

Evitar contato com as roupas, uma vez que néo podem ser excluidos danos per-
manentes as roupas.

Fichas de dados de seguranca estao disponiveis em www.kettenbach.com.

Observagoes gerais

Tendo em conta o armazenamento em refrigerador, o produto deve ter alcancado
a temperatura ambiente antes do uso.

0 Visalys® Tooth Primer se destina apenas ao pré-tratamento da substancia du-
ra do dente natural, e ndo ao tratamento da superficie de restauragdes protétic-
as, ao tratamento da superficie de ntcleos de preenchimento indireto (com mate-
riais diferentes de Visalys® CemCore/Visalys® Core) e ao tratamento da superficie
de pilares de implante.

Usar apenas Visalys® Tooth Primer em combinagéo com Visalys® CemCore e
Visalys® Core.

Usar o primer de substéancia dura do dente para cimentagéo
com Visalys® GemCore

Visalys® Tooth Primer é um primer autocondicionante, e desta forma pode ser usa-
do sem condicionamento adicional com dcido fosférico. O condicionamento seletivo
do esmalte com &cido fosférico apenas é necessario com a cimentagao de facetas
e pontes adesivas e com esmalte integro. Dependendo das condicdes clinicas, o
condicionamento seletivo com dcido pode ser realizado opcionalmente em outros
casos também. Usar o gel de condicionamento de acordo com as instrucdes de
uso do fabricante relevante.

1. Apds a prova da restauragdo, a saliva, 0 sangue, e outros residuos de Visalys®
CemCore Try In Paste de prova devem ser removidos das superficies adesivas
da substéancia dura do dente utilizando jato de &gua e, em seguida, manter as
superficies secas. As superficies adesivas devem estar livres de contaminagao.
Um dique de borracha é recomendado para um campo de operagao seco.

2. Colocar Visalys® Tooth Primer na bandeja de preparacdo. Nao é necessério
proteger da luz. Fechar o frasco de primer cuidadosamente apds cada uso.

3. Aplicar Visalys® Tooth Primer em toda a superficie adesiva da superficie utilizan-
do um aplicador adequado e friccionar por 20s. Apés aplicar o Tooth Primer,
iniciar o processamento adicional imediatamente. Qualquer excesso pode ser
removido com uma holinha de algodéo e soprado com jato de ar. Em seguida
secar com um suave jato de ar isento de 6leo. O primer preparado deve ser pro-
cessado dentro de 5 min., pois seus componentes podem evaporar.

Visalys® CemCore deve ser aplicado de acordo com as instrucdes de uso do produto.

Nota

Para cimentagdo de um pilar de implante ou de um nucleo de preenchimento in-
direto, as especificacdes do fabricante do respectivo material sempre devem ser
consideradas.

Executar o pré-tratamento de todas as superficies adesivas do pilar/nicleo de
preenchimento dependendo do material, como descrito em “Pré-tratamento da
restauracéo” nas instrugdes de uso de Visalys® CemCore, a ndo ser que seja pre-
scrito de outra maneira nas instrugdes de uso do fabricante de material relevante.

0Os perfis de emergéncia e os canais do parafuso, quando aplicével, devem ser pro-
tegidos por medidas adequadas (por ex., cera, protecao de silicone).

Cimentacéo de nicleos radiculares (Visalys® CemCore
e Visalys® Core) e niicleos de preenchimento indireto
(Visalys® CemCore)

1. Preparar o canal radicular, nicleo radicular ou nicleo de preenchimento indire-
to de acordo com as instrugdes de uso do fabricante relevante.

2. Umedecer as superficies limpas e secas do canal radicular, da dentina coro-
néria e das partes de esmalte, quando aplicavel, completamente com Visalys®
Tooth Primer e friccionar por 20's. Remover o0 excesso do canal radicular com
uma ponta de papel absorvente e secar todas as superficies com um jato de
ar suave isento de ¢leo.

3. Aplicar Visalys® CemCore ou Visalys® Core de acordo com as instrugdes de uso
do produto e cimentar o ndcleo radicular ou nicleo de preenchimento indire-
to (apenas Visalys® CemCore).

4. Realizar o preenchimento do ncleo como descrito nas “Instrugdes de uso para
nticleo de preenchimento” de Visalys® CemCore ou Visalys® Core.

Instrugdes de aplicagéo como primer da substancia dura do

dente para nticleo de preenchimento

1. Limpar e secar 0 preparo cavitario.

2. As dreas proximas a polpa devem ser protegidas com meios apropriados.

3. Assegurar que o campo de operagdo (dique de borracha) esteja limpo e seco
durante toda a aplicagao.

4. 0 condicionamento seletivo do esmalte com &cido fosfdrico pode ser realiza-
do opcionalmente.

5. Colocar Visalys® Tooth Primer na bandeja de preparacdo. Nao é necessario
proteger o primer da luz.

6. Aplicar Visalys® Tooth Primer em toda a superficie adesiva do nicleo
ou do preparo cavitdrio usando um aplicador adequado e friccio-
nar por 20s. Qualquer excesso pode ser removido com uma bolinha
de algoddo e um jato de ar. Em seguida secar com um jato de ar. O pri-
mer preparado deve ser processado dentro de 5 min., uma vez que 0s
constituintes podem evaporar.

7. Realizar o preenchimento do ncleo como descrito nas “Instrudes de uso para
nticleo de preenchimento” de Visalys® CemCore ou Visalys® Core.

Limpeza e desinfecgao

0 frasco de Visalys® Tooth Primer pode ser limpo com desinfeccdo por limpeza com
desinfetantes ndo oxidantes.

Desinfeccao do frasco de acordo com as orientagdes nacionais.
Observar a pratica padrao de medidas de higiene.

Condicées de armazenamento

Armazenar em local seco, protegido da luz do sol. O produto deve ser mantido
no refrigerador em temperatura de 2°C/36°F—8°C/46°F antes do primeiro uso.

Apbs o primeiro uso, Visalys® Tooth Primer deve ser utilizado dentro de 6 meses.
Evitar temperaturas extremas. Tendo em conta 0 armazenamento em refrigerador,
0 produto deve ter alcancado a temperatura ambiente antes do uso.

Nao usar apos a data de validade.

Componentes

Os principais componentes de Visalys® Tooth Primer sdo 4gua, mondmero 4cido
(10-MDP) e HEMA.

Eliminagao

Frascos completamente esvaziados podem ser descartados conforme os regula-
mentos regionais.

Marcas registradas

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore e Visalys®
Core sdo marcas registradas da Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota
Nem todos o0s produtos Kettenbach estéo disponiveis em todos os paises.
Somente para utilizagdo por especialistas em dentistica.

Em caso de incidentes graves relacionados com o produto, entre imediatamente
em contato com o fabricante e a autoridade responsavel.

Os resumos de seguranga e desempenho clinico estdo disponiveis na base de
dados europeia sobre dispositivos médicos (EUDAMED — https://ec.europa.eu/to-
ols/eudamed).

Limitagdo de responsabilidade

Exceto onde proibido por lei, a Kettenbach GmbH & Co. KG ndo sera responsavel
por quaisquer perdas ou danos decorrentes deste produto, seja um dano direto, in-
direto, especial, acidental ou consequente, independente da base juridica alegada,
incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade objetiva.

Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em extensa pesquisa e
experiéncia na aplicagdo da tecnologia. Oferecemos resultados de acordo com o
melhor de nosso conhecimento, mas reservamo-nos o direito a alteragdes técn-
icas no desenvolvimento do produto. No entanto, 0s usudrios devem respeitar e
considerar todas as recomendacdes e informacdes relacionadas a qualquer uti-
lizag&o do produto.

Atualizagdo: 21 de novembro de 2024

DETENTOR DO REGISTRO

Emergo Brazil Import Importacao e Distribuicéo
de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752,
Salas 502/503, Agua Branca, Sao Paulo, SP

CEP: 05001-200, CNPJ: 04.967.408/0001-98
E-Mail: brazilvigilance@ul.com

Visalys® Tooth Primer Anvisa n°: 80117589026

Distribuido no Brasil exclusivamente por:

ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121,

Jd. Panorama, Indaiatuba, SP

CEP: 13340-350

MADE IN: ALEMANHA

POLSKI

Opis produktu/Wskazania

Visalys® Tooth Primer to samowytrawiajacy, jednosktadnikowy primer z monomera-
mi kwasowymi (10-MDP), umozliwiajgcy utworzenie wigzania adhezyjnego miedzy
materiatami Visalys® CemCore i Visalys® Core a tkankami twardymi zgba. Primer
mozna nakfada¢ bez przeprowadzania dodatkowego wytrawiania lub po wybidrc-
zym wytrawieniu szkliwa. Visalys® Tooth Primer nie jest $wiattoutwardzalny. Visalys®
Tooth Primer nie zawiera bisfenolu A ani jego pochodnych.

Wskazania do stosowania
Do ostatecznego cementowania na tkankach twardych zgba:
« koron, mostow, wypetnien typu inlay i onlay, licdwek i mostéw adhezyjnych

w pofgczeniu z materiatem Visalys® CemCore

* wktadow korzeniowych w potaczeniu z materiatem Visalys® CemCore lub
Visalys® Core
* posrednich odbudéw zrgbu w potaczeniu z materiatem Visalys® CemCore

Jako primer do tkanek twardych zeba umozliwiajacy uzyskanie wigzania adhezyjnego
z materiatami Visalys® CemCore i Visalys® Core do wykonania:

« adhezyjnych odbuddw zrgbu

Grupa docelowa pacjentow
Pacjenci leczeni w ramach procedury stomatologicznej.

Przeciwwskazania

Stwierdzona alergia na estry kwasu metakrylowego, 4-metoksyfenol lub inne sktad-
niki Visalys® Tooth Primer.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zapewnienia odpowiedniego osuszenia.

Ostrzezenia

U 0s6b wrazliwych nie mozna wykluczy¢ wystapienia reakcji alergicznych na produkt.
Istnieje mozliwo$¢ wystapienia uczulenia na skutek kontaktu ze skorg/$luzowka.

Uzycie roztworow nadtlenku wodoru, materiatéw zawierajacych eugenol lub pasty
retrakcyjnej zawierajacej siarczan zelaza(lll) moze ostabia¢ wiasciwosci adhezyjne.

W przypadku zywych zgbéw konieczne moze by¢ pokrycie obszaréw w poblizu
miazgi zgba odpowiednimi $rodkami do ochrony miazgi/ zgbiny.

Przechowywac¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Uwaga
Nie stosowaé po uptywie terminu wazno$ci.

Nie potyka¢ materiatu. W przypadku nieumysinego potknigcia materiatu: Zwrécic sie
do lekarza w przypadku pojawienia sig lub utrzymywania sig probleméw.

Zastosowa¢ odpowiednie $rodki ochronne (np. nosic¢ rekawice Iub okulary ochron-
ne). Unikac¢ kontaktu skory i $luzéwki z materiatem.

Unikac kontaktu z oczami. W razie przypadkowego kontaktu z oczami: natychmiast
dokfadnie przeptukac oczy $rodkiem do ptukania oczu lub woda. Zwrdcic sig do
lekarza w przypadku pojawienia sig lub utrzymywania sig problemow.

Unikac kontaktu z odzieza, poniewaz nie mozna wykluczy¢ nieodwracalnego uszko-
dzenia tkaniny.

Karty charakterystyki substancji sg dostepne na stronie www.kettenbach.com.

Wskazéwki ogdlne

W przypadku przechowywania w lodéwce przed uzyciem produkt musi osiggnaé
temperature pokojowa.

Visalys® Tooth Primer jest przeznaczony wytacznie do obrobki wstepnej natural-
nych tkanek twardych zgha, a nie do obrdbki powierzchni uzupetnien protetycznych,
obrobki powierzchni posredniej odbudowy zrgbu (materiatem innym niz Visalys®
CemCore/ Visalys® Core) oraz obrébki powierzchni tacznikéw implantow.

Primera Visalys® Tooth Primer nalezy uzywac wytacznie w potaczeniu z materiatami
Visalys® CemCore i Visalys® Core.

Stosowanie primera do tkanek twardych zgba w celu cemento-
wania materiatem Visalys® CemCore

Primer Visalys® Tooth Primer ma wiasciwo$ci samowytrawiajace, dzieki czemu
nie ma konieczno$ci dodatkowego wytrawiania kwasem fosforowym. Wybidrcze
wytrawianie szkliwa kwasem fosforowym jest wymagane jedynie w przypadku ce-
mentowania licowek i mostéw adhezyjnych oraz nieopracowanego szkliwa. W za-
leznosci od warunkdéw klinicznych wybidrcze wytrawianie kwasem mozna réwniez
opcjonalnie wykonac¢ w pozostatych przypadkach. Uzy¢ zelu do wytrawiania zgod-
nie z instrukcja uzycia dotaczong przez jego producenta.

1. Po przymiarce odbudowy konieczne jest usuniecie $liny, krwii wszelkich pozost-
atosci Visalys® CemCore Try In Paste prébnej z powierzchni adhezyjnych tka-
nek twardych zeba sprayem wodnym, a nastepnie osuszenie tych powierzchni.
Powierzchnie adhezyjne musza by¢ wolne od zanieczyszczen. W celu zapewni-
enia suchego pola operacyjnego zaleca sie stosowanie koferdamu.

2. Nanie$¢ primer Visalys® Tooth Primer na tace stomatologiczng. Ochrona pr-
zed $wiattem nie jest wymagana. Po kazdym uzyciu dokfadnie zamknac bu-
telki z primerem.

3. Nanie$¢ primer Visalys® Tooth Primer na cata powierzchnie adhezyjng odpowied-
nim aplikatorem i weiera¢ przez 20's. Po natozeniu materiatu podktadowego na
zab natychmiast rozpocza¢ dalsza obrobke. Nadmiar materiatu mozna usunac
wacikiem i przedmuchac powietrzem. Nastepnie osuszy¢ fagodnym strumie-
niem powietrza bezolejowego. Przygotowany primer nalezy podda¢ obrébce
w ciagu 5 min, poniewaz jego sktadniki moga ulec odparowaniu.

Nastepnie nalezy natozy¢ materiat Visalys® CemCore zgodnie z instrukcja uzycia
produktu.

Wskazéwka

W przypadku cementowania na taczniku implantu lub na posredniej odbudowie
zrebu nalezy zawsze przestrzegac zalecen producenta uzywanego materiatu.

Wszystkie powierzchnie adhezyjne tacznika/odbudowy zrebu nalezy poddaé
obrdbce wstepnej zaleznie od materiatu, z ktdrego zostaty wykonane, zgodnie z opi-
sem w czgsci ,Obrobka wstgpna uzupetnienia protetycznego” w instrukcji uzycia
materiatu Visalys® CemCore, chyba Ze w instrukcji uzycia dotaczonej przez produ-
centa uzywanego materiatu podano inne zalecenia.

Profile wyfaniania i kanaty $rub nalezy zaleznie od potrzeb zabezpieczy¢ za pomoca
odpowiednich $rodkéw ochronnych (np. wosku, oston silikonowych).

Cementowanie wktadow korzeniowych (materiaty Visalys®
CemCore i Visalys® Core) oraz posrednich odbudow zrgbu
(materiat Visalys® CemCore)

1. Opracowac kanat korzeniowy, wkfad korzeniowy lub posrednig odbudoweg zrg-
bu zgodnie z instrukcjami uzycia dotaczonymi przez producenta uzywanego ma-
teriatu.

2. Catkowicie zwilzy¢ wyczyszczone i osuszone powierzchnie kanatu korzeniowe-
go, zehiny w odcinku koronowym oraz szkliwa (zaleznie od sytuacji) primerem
Visalys® Tooth Primer i wciera¢ go przez 20s. Usuna¢ nadmiar materiatu z ka-
natu korzeniowego koricowkg papierowa i osuszy¢ wszystkie powierzchnie fa-
godnym strumieniem powietrza.

3. Natozy¢ materiat Visalys® CemCore lub Visalys® Core zgodnie z instrukcja uzy-
cia produktu i zacementowac wktad korzeniowy lub posrednia odbudowe zrgbu
(wytgcznie materiat Visalys® CemCore).

4. Przeprowadzic etap odbudowywania zrgbu zgodnie z opisem w czg$ci , Instruk-
cje nakfadania w ramach odbudowywania zrgbu” w instrukcji uzycia materiatu
Visalys® CemCore lub Visalys® Core.

Instrukcje nakfadania jako primera do tkanek twardych zeba

w ramach odbudowywania zrgbu

1. Wyczyscié i osuszy¢ ubytek.

2. Obszary w poblizu miazgi zgha nalezy zabezpieczy¢ za pomoca odpowiednich
$rodkéw ochronnych.

3. Podczas catej procedury nakfadania pole operacyjne musi by¢ czyste i suche
(zastosowaé koferdam).

4. Opcjonalnie mozna wykona¢ wybiércze wytrawianie szkliwa kwasem fosforo-
wym.

5. Nanie$c¢ primer Visalys® Tooth Primer na tace stomatologiczna. Ochrona prime-
ra przed $wiattem nie jest wymagana.

6. Nanie$¢ primer Visalys® Tooth Primer na cata powierzchnig adhezyjna zrebu lub
ubytku odpowiednim aplikatorem i wcieraé przez 20 s. Nadmiar materiatu moz-
na usuna¢ wacikiem i przedmucha¢ powietrzem. Nastgpnie osuszy¢ strumie-
niem powietrza. Przygotowany primer nalezy podda¢ obrébce w ciagu 5 min,
poniewaz jego sktadniki moga ulec odparowaniu.

7. Przeprowadzic etap odbudowywania zrgbu zgodnie z opisem w czg$ci , Instruk-
cje nakfadania w ramach odbudowywania zrgbu” w instrukcji uzycia materiatu
Visalys® CemCore lub Visalys® Core.

Czyszczenie i dezynfekcja

Butelkg z primerem Visalys® Tooth Primer mozna czysci¢ $ciereczka nasaczona
Srodkami dezynfekcyjnymi, ktére nie powodujg utleniania.

Dezynfekcje butelki nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi krajowymi.
Przestrzegac standardowych $rodkéw do zapewnienia higieny, stosowanych w ga-
binecie.

Warunki przechowywania

Przechowywa¢ w suchym miejscu i chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Przed
pierwszym uzyciem produkt musi by¢ przechowywany w lodéwce w temperaturze
2°C/36°F—-8°C/46°F.

Primer Visalys® Tooth Primer nalezy zuzy¢ w ciggu 6 miesigcy po pierwszym
uzyciu. Unika¢ wystawiania produktu na ekstremalne temperatury. W przypadku
przechowywania w lodéwce przed uzyciem produkt musi osiagna¢ temperature
pokojowa.

Nie stosowaé po uptywie terminu wazno$ci.

Skfadniki

Gtownymi sktadnikami primera Visalys® Tooth Primer sa woda, monomer kwa-
sowy (10-MDP) i HEMA.

Utylizacja
Catkowicie opréznione butelki mozna usuwac zgodnie z regionalnymi przepisami.

Znaki towarowe

Visalys® Tooth Primer, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® CemCore oraz Visalys®
Core s3 zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Kettenbach GmbH & Co. KG.

Informacja
Nie wszystkie produkty firmy Kettenbach sg dostepne we wszystkich krajach.
Do uzytku wytacznie przez fachowy personel stomatologiczny.

W przypadku wystapienia powaznych incydentéw w powigzaniu z produktem nalezy
niezwtocznie zwréci¢ sie do producenta i do wtasciwego organu.

Raporty dotyczace bezpieczerstwa i skuteczno$ci klinicznej sg dostepne w Euro-
pejskiej Bazie Danych Wyrobéw Medycznych (EUDAMED — https://ec.europa.eu/
tools/eudamed).

Ograniczenie odpowiedzialnosci

W zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, firma Kettenbach GmbH & Co. KG
nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za straty ani szkody spowodowane tym pro-
duktem, niezaleznie od tego, czy roszczenia dotycza szkdd bezposrednich, posred-
nich, szczegdlnych, przypadkowych lub wtérnych, i bez wzgledu na podstawe
prawna, w tym gwarancje, umowe, zaniedbanie badZ odpowiedzialno$é bezwz-
gledna.

Dane dotyczace produktéw firmy Kettenbach sg oparte na licznych badaniach
i dodwiadczeniu technicznym. Wyniki te przekazujemy zgodnie z najlepsza wie-
dzg, zastrzegamy sobie jednak prawo do zmian technicznych w celu udoskonala-
nia produktu. Nie zwalnia to jednak uzytkownika z obowigzku przestrzegania wszy-
stkich zalecen i danych dotyczacych stosowania produktu.
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YKPAiHCbKA
IHCTPYKLIIS! 13 3ACTOCYBAHHS

Visalys® Tooth Primer

Bisanic Tyc Mpanmep
TMpaiimep 0{HOKOMMOHEHTHMIA CaMONPOTPABIOKYNI ANIS TBEPANX TKA-
HUH 3y0iB.

Onuc npoayKTy / Npu3HaYeHHs

Mpaiimep Bisanic Tyc MpaliMep — Le camonpoTPaBioymii OIHOKOMNOHEHTHMIA
npaiMep, WO MICTUTb KUCNOTHI MoHomepw (10-MDP) Ta BUKOPUCTOBYETHCS ANst
afresnsHoro 34ennexHs Bisanic LiemKope Ta Bisanic Kope 3 TBepanmu TKaHuHa-
M 3y6iB. Lieit npaiimep MoxHa HaHoCUTI 683 0AATKOBOrO NPOTPaBioBaHHS abo
nicns BUGIPKOBOro NpoTpaBntoBaHHs emani. Mpaiimep Bisanic Tyc MpaliMep He Bu-
Marae CBITNOBOr0 TBEPAIHHS. Y NpoLieci BAPOGHMLTBA LIbOro BUPOGY He BUKOPKCTO-
ByloTbCA GicdeHon A a6o 1oro NoNepeaHnKiA.

okasaHHs A5 3aCTOCyBaHHS
MocTiliHe LieMeHTYBaHHS Ha 3y6ax Takux KOHCTPYKLIiA:

* KOPOHOK, MOCTIB, BKNafOK, HaKnazok, BHIpIB | aareansHIX MOCTIB 3a 4ONOMO-
roto matepiany Bisanic LiemKope;

* KOpeHeBwx WTnEHTIB 3a gonomoroto Matepianie Bisanic LiemKope i Bisanic Ko-
pe;

* KOMGIHOBaHYX BKNAJOK 3a 0NoMOoroto Matepiany Bisanic LiemKope.

AnreasHe 38'A3yBaHHs 3 TKaHUHamy 3y6a 3a J0MOMOroto Matepianis Bisanic Liem-
Kope i# Bisanic Kope 3 MeTo0:

* HapOLLyBaHHS KyKCU.

LlinboBa rpyna nauieHTis
MaLieHTn Ha CTOMATONOrYHOMY MiKyBaHHI.

MpoTunokasaHHs

Y BUNAAKY HAsBHOCTI aneprii Ha MeTakpunoBoi KUCNOTK eqip, 4-MeToKCUteHon
260 Ha iHwWi cknanosi Bisanic Tyc Mparivep.

BifcyTHiCTb 3aC06iB 4191 3a6€3MEUEHHS [IPEHAXY.

MonepepxeHHs

B 0Ci6 3 MiABMLLEHOI0 YYT/MBICTIO HE MOXHA BUKIOYATW anepriyni peaLii Ha
[JaHUA NPOAYKT. Y pasi KOHTaKTY 3i LWKIPOIO Yi CNN30BOK0 0BOIOHKOID MOX/N-
Ba ceHcubinizajs.

BuKopucTaHHS po34MHy Nepekucy BOAHO, MaTepianis, WO MICTSATb €BreHon, abo
peTpakLiiHol nacTy, Lo MicTUTb cynbdat 3anisa (), Moxe NoripwuTh agresito.

SIKLLLO 3y6U XMBI, AINSHKIA NO6AM3Y NYNbMK NOTPIBHO 3aXMUCTITV 32 AONOMOTOHO Bifi-
NOBIfHNX 3aC06IB 151 MYNbNW/AEHTUHY.

36epiratv B HeOCSHKHOMY ANs AiTelt Micuj.

3acTtepexHi 3axoamn
He BMKOPMCTOBYBATM MICNS 3aKIHYEHHS TEPMIHY NPUAATHOCTI.

He KoBTatn mMatepian. Y pasi HeHaBMUCHOrO NPOKOBTYBAHHS MaTepiany: 3BepHy-
TMCA [0 NliKaps, SKLLO 3'ABUNMCS abo He NPOXOASTb CKapru.

Bxusaty BifnosiaHi 3anobixHi 3axoan (Hanpuknag, Haasrati pykasuyku abo 3a-
XUCHI OKYNSipW). YHIKATW KOHTaKTY MaTepiany 3i LKIPOH Ta CIM30BOK 060MOHKOK).

YHUKaTV NOTPanNsHHS B 04i. Y pasi HeHaBMUCHOMO NOTPaNAsiHHS B 0Yi: HerainHo
PETenbHO NPOMUTY 0Yi PIZMHOI0 AN MPOMMBAHHS 04eil a60 BOAOI0. 3BEPHYTUCS
[0 NiKapsi, SIKLLO 3'ABIANMCS a60 He NPOXOASTh CKaprul.

YHIKATVU KOHTAKTY 3 OfIArOM, OCKINbKY LI MaTepian MoXe /oro MoLUKOAUTY.
CepTudikaTin 6e3ne4HOCTI JOCTYNHI Ha Be6-caiiTi www.kettenbach.com.

3aranbHi npuMiTKN

Ockinbkn Leit MaTepian 36epiraeTbcs B XONOANNbHUKY, Nepes BUKOPUCTAHHAM
[JaliTe oMy HarpiTics 10 KIMHATHOI TemnepaTypy.

Mpaiimep Bisanic Tyc MpaiiMep NpusHaYeHuin BUKMIOYHO ANs nonepeaHboi 06po6-
KV MPUPOAHIX TBEPANX TKAHWH 3y6iB, ane He AN NoBEPXHEBOro 06p06NEHHs pec-
TaspaLiit, NOBEPXHEBOrO 0OPOB/EHHS HEMPAMIX HAPOLLYBaHb KyKCU (32 40NoMO-
rot0 iHWWX maTepianis, kpim Bisanic LiemKope/Bisanic Kope) a6o noBepxHesoro
00p06NEHHs a6aTMEHTIB IMNNaHTIB.

Mpaiimep Bisanic Tyc Mpaiimep MoxHa BUKOPUCTOBYBATM NIULLIE B NOEAHAHHI 3 Ma-
Tepianamu Bisanic LiemKope Ta Bisanic Kope.

BuKopu1CTaHHs B IKOCTi Npaimepy Ansi TBePANX TKaHUH 3y6a
nij, Yac ueMeHTyBaHHa matepianom Bisanic LiemKope

Mpaiimep Bizanic Tyc Mpaitmep € camonpoTPaBIO4MM NpaitMepoM, ToMy 110ro
MOXXHa BIKOPWCTOBYBATY 6€3 J0AATKOBOI0 NPOTPaBioBaHHs (POCHOPHOIO KNCHO-
To0. BnbipkoBe npoTpasnioBaHHs eMani (POCCOPHOIO KICNIOTOK NOTPIOHE NuLle
B pasi LIeMEHTYBaHHS BIHIDIB | aAresnBHIX MOCTIB, SIKLLO NOBEPXHA emani Hewwi-
(hoBaHa. 3anexHo Bif KNIHIYHOI cUTyaUii B iHLWIMX BUNaaKax 3a 6aXaHHsM MO-
Xe NPOBOANTICS BUGIPKOBE KUCNOTHE NPOTPaBIoBaHHS emasi. BukopucToyiite
reflb AN NPOTPaBOBaHHS! BIANOBIAHO [0 IHCTPYKLi 3 BIMKOPUCTaHHS BUPOGHMKA.

1. Micns npuMipKI OpTONEAMYHOT KOHCTPYKLT CAMHY, KPOB i BCI 3aNULLKV MaTepi-
any Bisanic LiemKope Tpait H MacTe noTpi6HO BUAANUTY 3 NOBEPXOHb aaresii
TBEPANX TKaHWH 3y6a BOAOIO, MOTIM [jaiiTe NOBEPXHAM BUCOXHYTH. YCi noBeEpX-
Hi anresii MatoTb 6yt YucTUMA. [ns 3a6e3neyeHHs CyxocTi onepawiitHoro no-
N1 PEKOMEHZYETbCS BUKOPUCTOBYBATU KOhepaam.

2. [onaiite npaiimep Biaanic Tyc Mpaiimep y niaroto4uii noTok. Mpaiimep He no-
TPi6HO 3axuwaty Big csitna. LLIinbHo 3akpuBaiTe NNSLKY 3 Npanmepom nic-
1191 KOXKHOTO BUKOPUCTAHHS.

3. Harecitb nparivep Bisanic Tyc Mpaitmep Ha BCo NOBEPXHIO aaresii BIANOBIAHAM
annikatopom i BTvpaiiTe ioro npoTsrom 20 cekyHa. Micns HaHeceHHs npai-
Mepy Bifpasy NepeiaiTb 40 HACTYNHOro eTany 06po6KM. HafnmMLIoK matepia-
J1y MOXHA BUZANUTI BATSHUM TaMMOHOM ab0 34yTv NoBiTpaM. [10TiM BUCYLLITh
JIErKIM CTPYMeHeM 6e3macnsHoro nositps. MigroToBnexwin npaimep chig no-
KpvBaTH iHLVM MaTepianom NpOTAroM 5 XBIMKH, OCKifIbKK CKNafoBi npaiMe-
Py MOXYTb BUNAPOBYBATHCA.

Motim noTpi6HO HaHecTn matepian Bisanic LiemKope 3rifHo 3 iHCTpYKLieto 3 Bu-
KOPUCTaHHS LbOro NPOAYKTY.

Mpumitka

Y pasi uemeHTyBaHHs abaTmeHTa iMnnaHTaTy abo KOMGIHOBaHOI BKNaaKu Chif
000B'513K0BO Gpatit 0 yBary cneuudikawii BUpoGH1Ka BiANOBIAHNX BUPOOGIB.

06po6iT yci NOBEPXHI afresii abaTMeHTa/BKNAAKN 3aM1eXHO Bif, MaTepiany, sk 3a-
3HaueHo B poaaini «MigrotoBka pectaspaii» iHCTPYKLIi 3 BUKOPUCTaHHS MaTepia-
Ny Bisanic LiemKope, SIKLLO B IHCTPYKLl 3 BUKOPICTaHHS BMPOGHIKA BiAMOBIAHOMO
marepiany He 3a3Ha4eHo iHLe.

SICEHHNIA KOHTYP | KaHanM A0CTYNY (3aN1eXHO Bif CUTYyaLLil) HE0OXIAHO 3aXMCTUTI Ha-
NIEXXHUM YMHOM (HanpyKNag, BOCKOM, CUNIKOHOBOK HaKNaaKok TOLLO).

LlemeHTyBaHHs KopeHeBux WTudTie (Matepianamu Bisanic
LlemKope Ta Bisanic Kope) i kom6iHoBaH1X BKNagok (marepia-
nom Bizanic LiemKope)

1. TNigroTyiiTe KOpeHeBWIA KaHan, KOpeHeBMiA WTNET a6o KOMBIHOBAHY BKMAAKY
BIANOBIAHO [0 IHCTPYKLT 3 BMKOPUCTaHHS BUPOBGHWKA NPOAYKTY.

2. HaHeciTb Ha BCi 4MCTi CyxXi NOBEPXHI KOPEHEBOTO KaHaJly, IEHTUHY KOPOHKI Ta
emani (3anexHo Bif cuTyauii) npaimep Bisanic Tyc Mpaimep i BTUpaiiTe io-
ro npotsirom 20 cekyHa, Buaanite HaanMLLIKK MaTepiany 3 KOPEHEBOrO KaHa-
7y 32 ZI0NOMOr0I0 NarnepoByX WTUATIB | BUCYLLITb YCi MOBEPXHI NIErKIM CTPY-
MEHEM MOBITPS.

3. Hanecitb matepian Bizanic LiemKope a6o Bianic Kope 3rifHo 3 iHCTpyKLiet
3 BUKOPVCTAHHS NPOYKTY Ta 3aLieMEHTYiATe KopeHeBui WTndT a6o KomGi-
HOBaHy BKMazKy (Tinbku matepianom Bisanic LiemKope).

4. BukoHaliTe HapoLLlyBaHHS KYKCH, SIK ONMCAHO B PO3AINI «IHCTPYKLIT 3 HapoLLly-
BaHHs» IHCTPYKLIT 3 BUKOpUCTaHHS MaTepiany Bisanic LiemKope a6o Bisanic
Kope.

IHCTPYKLii 3 HaHeCeHHs NpaiiMepy Ha TBepAi TKaHUHK 3y6a ans
HapOLLYBaHHS KyKCK

1. TpOBEAITb OYMLLEHHS Ta BUCYLLITb MOPOXKHMHY.

2. [insiHKK, LU0 3HaxoaaTbCs N06AU3Y NynbNK, HEOOXIAHO 3aXUCTUTI HANEXHUM
YMHOM.

3. 1ig yac HaHeceHHs onepawliiHe none Mae 3anuLaTUCs YNCTIM i Cyxum (ycTa-
HOBITb Kodhepaam).

4. 3a 6axaHHs MOXHA NPOBECTN BUOIPKOBE NPOTPaBOBAHHS eMani docdop-
HOIO KICNOTOIO.

5. [opaiite npaiimep Bisanic Tyc MpaiiMep y nigroToumid noTok. Mpaivep He
MOTPIGHO 3axuLLATH Bif CBITNA.

6. HaneciTb npaivep Bisanic Tyc Mpaiimep Ha BCto NoBEPXHIO aareaii kyken abo
NOPOXHUHY BIANOBIAHIM anfikaTopom i BTUpaiTe ihoro Npotarom 20 CexkyH.
Haanuwwok martepiany MoXxHa BIANUTY BATAHUM TaMMOHOM a0 3yTV MoBi-
Tpam. ToTim BUCYWITb CTPYMeHeM NosiTps.MiAroToBneHuiA npaitmep cAig no-
KpVBaTy iHWIM MaTepianom npoTsaroM 5 XBUAMH, OCKINbKW CKNafosi npavi-
Mepy MOXYTb BUNapoBYBATUCS.

7. BuKoHaiTe HapoLLyBaHHS KyKCW, IK ONCaHO B poaaini «IHCTpyKuji 3 Hapo-
LLyBaHHs» IHCTPYKLi 3 BUKOpUCTaHHS MaTepiany Bisanic LiemKope abo Bisa-
nic Kope.

OunLeHHs Ta aesiHgekuis

Mnswky 3 npaitmepom Bisanic Tyc MpaiiMep MoXHa 04UCTUTI CEPBETKOIO 3 HEO-
KUCIOBaNbHIM AE3IHAIKYI04AM 32C060M.

[lesiHdeKujio NNSLIKK cAif NPOBOAMTI BIANOBIAHO 40 HALOHABHYX BIMOT.
Y)KnBaliTe 3aranbHONPUIAHSTUX FirigHi4HMX 3aX0LiB.

YmoBM 36epiraHHs

36epiratv B CyxoMy Ta 3axWLLEHOMY Bif CBITNa MicLli. Mepen nepLmM BUKOPUCTAH-
HsM BUPIG cnip 36epiraTv B XonoAunbHuKY npu Temnepatypi 2°C/36°F—8°C/46°F.

Micns nepuwioro BMKopucTaHHs npaiimep Bisanic Tyc MpaliMep MOXHa BUKO-
pUCTOBYBATYU MPOTArOM 6 MICALB. YHUKATI BNAMBY EKCTPEMANIBHIX TEMNEPATYP.
Ockinbkn Lei matepian 36epiraeTbCs B XONOAUNbHIKY, NEPEes BUKOPUCTAHHAM
[iaiTe MoMy Harpitcs 4o KiMHaTHO Temneparypu.

He BMKOPMCTOBYBATM MICNS 3aKIHYEHHS TEPMIHY NPUAATHOCTI.

Cknaposi

OCHOBHMMM KOMMNOHEHTamu npaimepy Bizanic Tyc Mpaiimep € Boaa, KUCNOTHMIA
MoHomep (10-rigpokcieTunmeTakpunat avrigpodocdar) i rigpokcieTunmeTakpn-
nar.

Ytunizauis

TMOBHICTIO BUKOPUCTAHI (akoHN MOXHA YTINI3yBaTH 3riAHO 3 MICLEBUMM BIMO-
rami.

ToBapHi 3HaKu

Visalys® Tooth Primer (Bisanic Tyc lNpaiimep), Visalys® CemCore Try In Paste (Bisanic
LlemKope Tpait 14 MacTe), Visalys® CemCore (Bisanic LiemKope) Ta Visalys® Core
(Bisanic Kope) € 3apeecTpoBaH1MY TOBAPHIMI 3HaKaMU KoMnanii KeTTenax 'MoX
& Ko. KI' (Kettenbach GmbH & Co. KG).

Mpumitka

[lesiki maTepiani/ npoayKTi KoMnawii KeTTeH6ax AoCTyNHI AN NPOAAXY He B YCiX
KpaiHax.

[Mp13HaueHMA BUKMIOYHO ANt 3aCTOCYBaHHS (haxiBLAMM B ranyai cromartonorii.

Y BUNaAKy CEeprosHNX iHUMAEHTIB Y 3B'S3KY 3 BUKOPUCTAHHSM BUPOBY HerainHo
3BEPHITLCA [0 BUPOOHIKA T2 KOMMETEHTHOIO OpraHy.

Pesiome Ge3neki Ta KniHivHoi eeKTUBHOCTI MOXHa 3HaiATh B EBpONeiiChKiil 6a-
3i faHnx MeayyHmX Bipo6iB (EUDAMED — https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

06MeXXeHHS BifnoBifanbHOCTI

32 BUHSATKOM BUMAAKIB, KON Lig 3a60POHEHO 3aKOHOAABCTBOM, KOMNaHis KeTTeH6ax
I'M6X & Ko. KI" (Kettenbach GmbH & Co. KG) He Hece BignosiganbHocTi 3a Gyap-aki
36MTKM 260 MOLLKOKEHHS, CNPUYNHEHI B 3B'AI3KY 3 BUKOPUCTAHHSM JaHOr0 Npo-
LYKTY, Gyab TO NPAMUI, HENPAMUIA, 0COBNBMIA, BUNAAKOBUI abo CynyTHIN 361-
TOK, HE3aNEXHO Bifl NPaBOBOT NIACTaBM, Y TOMY YWCAI rapaHTii, KOHTPaKTY, Heobe-
PEXHOCTI ab0 NOBHOI BiANOBIAANBHOCTI.

IHchopmaList Npo NPOAYKLt0 KoMNaHii KeTTeH6ax 6a3yeTbCst Ha pesynbTarax Komn-
NEKCHIX AOCNIAKEHb Ta AOCBIAi 3aCTOCYBaHHS TexHonorii. M Haaemo Lji pesynb-
TaTy BIANOBIAHO 40 HALLOT AOCTOBIPHOI iHChopMaLLii, ane 3anuLaemo 3a co6oto npa-
BO Ha TEXHIYHi 3MIHI 3 METOK0 BAOCKOHANEHHS npoayKuii. MpoTe Lie He 3BinbHSE
KOpUCTyBaya Bif, 060B’sI3Ky AOTPUMYBATMUCS BCIX HaLLMX PEKOMEHAALI Ta BKa3i-
BOK Mif} Yac BUKOPUCTaHHS NPOAYKTY.

[laTa ocTaHHbOro nepernsiay iHCTPYKLii i3 3acTocyBaHHs: 11.2024

YMOBHi NO3HayYeHHs

d Kettenbach GmbH & Co. KG

Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, Germany
KeTTeH6ax MMEX & Ko. KT,

Im Teeptheng 7, 35713 EweH6ypr, HimeuynHa

Bupo6neHo y HimewunHi

YNOBHOBAXEHWIA NPEACTaBHUK B YKpaiHi:
TOB «Kparist MeaTexHika»,

04107, m. Kuis, Byn. barroyTiBcbKa,
6yan. 17-21, Ykpaina.

Ten.: 0 800 21-52-32 UA. TR 101

BiznosigHicTb 40 [IupekTvau npo
MenuuHi Bupoou MDD 93/42/EEC

3HaK BIANOBIAHOCTI 3 HOMEPOM HasHaYeHoro @

OpraHy 3 OLJHKW BIAMNOBIAHOCTI

(O3HaoMneHHs 3 IHCTPYKLIED 151 3aCTOCOBYBAHHS!
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